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Op Air Pro® Oxygen - FFP NR D

EN: Instructions for use of respiratory masks without expiratory valve FFP1, FFP2, FFP3 NR D for single use
FR: Notice d'utilisation pour les masques respiratoires sans valve expiratoire FFP1, FFP2, FFP3 NR D a usage
unique

DE: i i zum ohne A il FFP1, FFP2, FFP3 NR D fiir
einmaligen Gebrauch
NL: Gebruil ijzing voor s zonder FFP1, FFP2, FFP3 NR D voor

eenmalig gebruik

ES: Manual de instrucciones para las mascarillas respiratorias sin valvula espiratoria FFP1, FFP2, FFP3 NR D
de un solo uso

IT: listruzion d’uso per le maschere respiratorie senza valvola di espirazione FFP1, FFP2, FFP3 NR D monouso
PT: Instrugoes de uso para resplradores sem valvula expiratéria FFP1, FFP2, FFP3 NR D descartavel

SE: Br g for na utan il FFP1, FFP2, FFP3 NR D fér engangsbruk
DK: Vejledning til brug af andedraetsvaern uden eksspirationsventil FFP1 NR D, FFP2 NR D, FFP3 NR D til e
PL: Instrukcja obslugl ]ednorazowe respiratory bez zaworu wydechowego FFP1, FFP2, FFP3 NR D

) y |Iman i venttiilia FFP1, FFP2, FFP3 NR D kayttoohjeet

y i masky bez vy ventilu FFP1 NR D, FFP2 NR D, FFP3 NR D pro

jednorazové pou:

GR: 08nyigg yia TN Xprion TWV aVATIVEUSTIKWY HaoKWY, Xwpig BaABida ekmrvorig FFP1 NR D, FFP2 NR D, FFP3

NR D yia xprion wg povokAivo

HU: F alati u 6 az egyszer

szelep

Sl: Navodila za uporabo dihalnih mask brez izdiha ventilom FFP1, FFP2, FFP3 NR D za enkratno uporabo
é pokyny pre pi ¢ masky bez vydychového ventilu FFP1, FFP2, FFP3 NR D uréené

e

FFP1, FFP2, FFP3NR D I¢ anélkil

EE: Juhend ii

ilma valj klapp FFP1, FFP2 ja FFP3 NR D kasutamiseks

LT: Vienkartiniai épavil kaukés be iSkvépi voztuvo FFP1, FFP2, FFP3 NR D naudojimo instrukcijos

LV: Vienreizéjas lietoSanas elpo$anas maskas bez izelpas varsta FFP1, FFP2, FFP3 NR D lietoSanas instrukcija

RO: Instructiuni de utilizare pentru méstile de unica folosinta fira supapa de expiratie FFP1, FFP2 si FFP3 NR D

NO: Instr ji for bruk av uten ek ji il FFP1, FFP2, FFP3 NR D til engangsbruk

YKP: IHCTpyKUis 3 macok 6e3 FFP1, FFP2, FFP3 NR D

ANs OAHOPa30BOr0 BXMBaHHA

PYC: VHCTPYKUMM MO UCMONb: P!
0 Ucnone:

3 PR RV AT EMIRT A Y DFEFSEAEFFP1. FFP2, FFP3NR D

BAGE: (EASAEAPERRIFFP1, FFP2, FFP3 NR DEIPHIREE— I GEMRE

53l 21225 FFP3 NR D «FFP2 (FFPL 3l alaca (5% sl gn At Zaidl alasin) cilades Ayl

TOPHOro

macok 6e3 Bbigoxa FFP1, FFP2, FFP3 NR D gnsi

EN - Notified Body involved in EU Type Examination (module B) and in annual quality assurance of the production process
(module D) according to regulation 2016/425/EU ; FR - Organisme Notifi¢ impliqué dans I'examen UE de Type (module B) et
dans le contréle annuel de I'assurance de la qualité du mode de production (module D) selon le réglement 2016/425/EU ; DE -
Benannte Stelle, die an der EU-Baumusterpriifung (Modul B) und an der jahrlichen Qualitatssicherung des
Produktionsprozesses(Modul D) gemafR der Verordnung 2016/425/EU beteiligt ist ; NL - Aangemelde instantie betrokken bij
EU-typeonderzoek (module B) en jaarlijkse kwaliteitsborging van het productieproces (module D) overeenkomstig tot voorschrift
2016/425/EU ; ES - Organismo notificado involucrado en el examen de tipo de la UE (médulo B) y en el aseguramiento de la
calidad anual del proceso de produccion (médulo D) de acuerdo con el reglamento 2016/425/UE ; IT - Organismo notificato
come conforme alla normativa UE (modulo B) e in base alla garanzia di qualita annuale del processo di produzione (modulo D)
secondo il regolamento 2016/425/UE ; PT - Organismo Notificado envolvido no Exame de Tipo da UE (mdédulo B) e na garantia
anual de qualidade do processo de produgéo (médulo D) de acordo com o regulamento 2016/425/UE ; SE - Notifierat Organ
delaktigt i EU-unders6kning (modul B) och i arlig kvalitetsforsékran av produktionsprocessen (modul D) i enlighet med
bestammelse 2016/425/EU ; DK - Bemyndiget organ involveret i EU-type afprevning (modul B) og i arlig kvalitetssikring af
produktionsprocessen (modul D) ifglge regulativ 2016/425/EU ; PL - Jednostka Notyfikowana biorgca udziat w Badaniu Typu
UE (modut B) oraz w corocznej kontroli jako$ci procesu produkcyjnego (modut D) zgodnie z rozporzgdzeniem 2016/425/EU ;

FI - limoitettu laitos osallistui EU:n tyyppitarkastukseen (moduuli B) ja tuotantoprosessin vuotuiseen laadunvarmistukseen
(moduuli D) séénnéksen 2016/425/EUmukaisesti ; CZ - Oznameny subjekt zapojeny v prezkouseni EU typu (modul B) a roénim
Zzajisténi jakosti vyroby (modul D) podle nafizeni 2016/425/EU ; GR - AlammioTeupévog gopéag Trou avrikel a1o Eupwraiké idog
E&éraong (evotnta B) kai aTnv €TAOIA €yyUnon TToI0TNTAG TNG Siadikaciag Tapaywyng (evotnta A) CUPGWVA PE TOUG
kavoviopoug 2016/425/EU Tng Eupwraikng évwong ; HU - Az EU tipusu vizsgélatban részt vevo bejelentett szervezet (B modul)
és a gyartasi folyamat éves minéségbiztositasa (D modul) a 2016/425/EU rendelet szerint ; S| - Prigladeni organ, vkljuen v

preizkus tipa EU (modul B) in v letnem zagotavljanju kakovosti proizvodnega procesa (modul D) v skladu z uredbo 2016/425/EU ;

SK - Upozorneny organ zapojeny do typovej skusky EU (modul B) a v kazdoro&nom zabezpeg&eni kvality vyrobného procesu
(modul D) podra nariadenia 2016/425/EU ; EE - Teavitatud asutuse osalemine Euroopa Liidu tiitibihindamises (moodul B) ja
tootmisprotsessi iga-aastases kvaliteedi kontrollis (moodul D) vastavalt maarusele 2016/425/EL ; LT - Notifikuotoji jstaiga,
dalyvaujanti EU tipo tyrime (modulis B) ir metiniame produkty proceso kokybés uztikrinime (modulis D) pagal 2016/425/EU
reglamentg ; LV - Pilnvarota iestade, kas iesaistita ES tipa parbaudé (B modulis) un razo$anas procesa ikgadéja kvalitates
kontroles nodrosinasana (D modulis) saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/425 ; RO - Organismul
notificat, implicat in Examinarea de tip UE (modul B) si in asigurarea anuala a calitatii procesului de productie (modul D), in
conformitate cu reglementarea 2016/425/UE ; NO - Bemyndiget organ involvert i EU type-eksaminering (modul B) og érlig
kvalitetssikring av produksjonsprosessen (modul D) i henhold til regulering 2016/425/EU ; YKP - Opran TexHiuHoi Ekcneptuaun
3anyyeHun o nposefeHHst Tunoeux BunpobyeaHb €C (Mogynb B) i wopiyHoro npouecy 3abeaneyeHHs SKocTi BUpoGHUYOro
npouecy (Moayne D) BignosigHo Ao pernamenty 2016/425/EU ; PYC - OpraH TexHu4eckoin OKkcnepTuabl, NPUBMEYEHHbIR K
nposeaeHuio Tunosbix Ucnbitanunii EC (Moaynb B) u exerogHoMy npoueccy oGecnequMﬂ Ka4ecTBsa NpOM3BOACTBEHHOTO
npouecca (Mogynb D) B cooTBeTCTBIM C pernameHTom 2016/425/EU ; 137 - eu DAUTE U B) B LUIRMI

2016/425/eu \C £ HEETOE X (EY 1—)U D) OFERRE(RIEICES 9 2 BA%E,; BGE - $E?E§%2016/425/EU/£%A
S5MBLANKN (T8 ) MEFIRFERBMRIL (87D ) WASHM;

EU/425/2016 4D 5 (D sansll) (3 Ly Llead (5 5indl 5358l oainy (B 82 5l) ) Gamd g s (o5 W1 SaiVL Al UadY) 4 - A all
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EN - Lot code of the device ; FR - Code de lot du dispositif ; DE - Chargencode des Produktes ; NL -
Lot code van het apparaat ; ES - Cédigo de lote del dispositivo ; IT - Codice di lotto dell'apparecchio ;
PT - Cédigo do lote do dispositivo ; SE - Enhetens partinummer ; DK - Enhedens varekode ; PL - Kod
partii wyrobu ; Fl - Laitteen erékoodi ; CZ - Cislo vyrobni 8arZe zafizeni ; GR - Kwdikdg TTakéTou
OUOKEUAG ; HU - Az eszkdz telekkodja ; Sl - Stevilka kode naprave ; SK - Lot kéd pristroja ; EE - Toote
partii kood ; LT - Lot prietaiso kodas ; LV - lerices partijas kods ; RO - Codul lotului dispozitivului ; NO - LOT-koden til artikkelen ;
YKP - Koa npuctpoto ; PYC - Kog ycTpoiicTea ; i3 - 7/3A ZD 0w b O— K ; BAGE - AASRGES e - Ll
SE - Katalogreferens fér enheten ; DK - Kataloghenvisning til enheden ; PL - Pozycja katalogowa
wyrobu ; FI - Laitteen katalogiviite ; CZ - Reference katalogu zafizeni ; GR - Kwdik6g avagopdg
ouokeung ; HU - A késziilék katalogus hivatkozasa ; S| - Referenéna oznaka naprave ; SK - Odkaz na katalég zariadenia ; EE -
Toote kataloogi viide ; LT - Prietaiso katalogo nuoroda ; LV - lerices kataloga atsauce ; RO - Catalogul de referinté a dispozitivului ;

NO - Katalogreferansen til artikkelen ; YKP - MocunanHs Ha npucTpiit B katanosi ; PYC - Ccbinka Ha ycTpoiicTBO B KaTanore ;
P -FNAADHEATBR,; BEE - B RSE; el oS e - aoal

EN - Catalogue reference of the device ; FR - Référence catalogue du dispositif ; DE - Katalogreferenz
des Produktes ; NL - Catalogusreferentie van het apparaat ; ES - Referencia del catalogo del
dispositivo ; IT - Riferimento del catalogo del dispositivo ; PT - Referéncia do catalogo do dispositivo ;

EN - Keep the device away from sunlight ; FR - Conserver le dispositif & I'abri de la lumiére du soleil ;
DE - Halten Sie das Produkt von Sonnenlicht fern ; NL - Houdt het apparaat uit de buurt van zonlicht ;

di luce solare ; PT - Manter o dispositivo longe da luz solar ; SE - Hall enheten borta fran solljus ; DK -
Hold enheden vaek fra sollys ; PL - Trzymac urzadzenie z dala od $wiatta stonecznego ; Fl - Pidé laite
poissa auringonvalosta ; CZ - Zafizeni uchovavejte mimo pfimé slune¢ni zafeni ; GR - KpatoTe TNV GuoKeun Hakpid aTmé Tig
akTiveg Tou RAiou ; HU - Tartsa tavol a késziléket napfénytdl ; S| - Napravo drzite stran od son¢ne svetlobe ; SK - Zariadenie
nesmie byt vystavené sine¢nému Ziareniu ; EE - Hoidke toodet paikesevalgusest eemal ; LT - Nelaikykite prietaiso saulés
spinduliuose ; LV - Sargat ierici no saules gaismas ; RO - Pastrati dispozitivul departe de lumina soarelui ; NO - Hold artikkelen
unna sollys ; YKP - 36epiraiite npucTpiii nogani Bif coHsiuHoro ceitna ; PYC - Xpanute yCTpOIACTBO B/janu OT COMHEYHOro cBeTa ;
P - TNA REBRDSEE TS BAGE - EAMTEIN ; 0wl e 52 0o Vs Sleall G - |

Umidita relativa massima di conservazione ; PT - Humidade relativa maxima das condi¢des de

[ "4‘4
<m|
armazenagem ; SE - Hogsta relativa Iuftfuktighet for forvaringsforhallanden ; DK - Maksimal fugtighed

for opbevaring ; PL - FMaksymalna wilgotno$¢ wzgledna w warunkach przechowywani - Suhteellinen kosteus enintaan
sailytysolosuhteissa ; CZ - Maximalni relativni vihkost skladovacich podminek ; EE - Séilitamistingimuste maksimaalne suhteline
Ghuniiskus ; LT - Saugojimo salygy maksimalus santykinis drégnumas ; LV - Uzglaba3anas apstaklu maksimalais relativais
mitrums ; RO - Umiditate relativa maxima pentru conditiile de depozitare ; NO - Maksimal relativ luftfuktighet for lagringsforhold ;
YKP - MakcumansHa Bl,qucHaBonorlch Aans yMOB 3bepiraHHs ; PYC - MakcumanbHas 0THOCUTENbHas BIaXHOCTb ANs
yCroBuiXpaHeHus ;=37 - 1% FDORANENTEE ; BAE
GR - Méylotn oxetikni uvpaom yta ouVOrKeG anoenkzuong HU - Maximalis relativ paratartalom tarolasi koriilmények koz6tt - SI - Najvisja
relativna vlaznost za pogoje skladis¢enja - SK - Maximalna relativna vihkost pre podmienky skladovania
| EN - Temperature range for storage conditions ; FR - Gamme de température des conditions de
+ 40°C

conservazione ; PT - Faixa de temperatura das condigdes de armazenagem ; SE - Temperaturintervall

for forvaringsforhallanden ; DK - Temperaturomrade for opbevaring ; PL - Zakres temperatur w
warunkach przechowywania ; Fl - La&mpétilan vaihteluvéli séilytysolosuhteissa ; CZ - Teplotni tfida skladovacich podminek ; GR -
EUpog Bepuokpaaiag Twv ouvenkwy armobrikeuong ; HU - Tarolasi hémérséklet tartormany ; SI - Temperaturni razpon pri
shranjevanju ; SK - Teplotny rozsah skladovacich podmienok ; EE - Séilitamistingimuste temperatuurivahemik ; LT - Saugojimo
sglygy temperatiiros diapazonas ; LV - Uzglabasanas apstak|u temperattras diapazons ; RO - Intervalul de temperaturé pentru
conditiile de depozitare ; NO - Temperaturomrade for lagringsforhold ; YKP - TemnepaTypHuit fianasoH ans yMOE 36epiraHHs ;
PYC - [InanasoH TemMnepaTyp Ans yCroBuil XpaHeHns ; 517 - (R1F2 1 R ; BAEE - R G4REER

Ja)slh_-})alaj)d da Glai- Ay )

E xprong ; HU - Egyszeri felhasznalasra ; S| - Za enkratno uporabo ; SK - Na jednorazové pouZitie ; EE -
Uhekordseks kasutamiseks ; LT - Vienkartinio naudojimo ; LV - vienreizgja lieto$ana ; RO - De unica

EN - Single use ; FR - A usage unique ; DE - Zum Einmaligen Gebrauch ; NL - Voor eenmalig gebruik ;
ES - De un solo uso ; IT - Per monouso ; PT - De utilizag&o tnica ; SE - For engangsbruk ; DK - Til
O - Engangsbruk ; \/KP OnHopasoBe BUKOpUCTaHHst ; PYC - OnHOPa3soBoro ucnonb3osanust ; “H37 - —[E1E ;
R 28 plasial - 4

de stockage ; DE - Maximale relative Luftfeuchtigkeit fiir die Lagerung ; NL - Maximale relatieve
luchtvochtigheid conditie ; ES - Humedad relativa maxima de las condiciones de almacenamiento ; IT -

Rango de temperatura de las condiciones de almacenamiento ; IT - Intervallo di temperatura per la

EN - Refer to the instructions for use ; FR - Consulter les instructions d'utilisation ; DE - Beachten Sie
die Gebrauchsanweisung ; NL - Raadpleeg de gebruiksaanwijzing ; ES - Consulte las instrucciones
de uso ; IT - Fare riferimento alle istruzioni per I'uso ; PT - Consultar as instrugdes de uso ; SE -
Hanvisa till bruksanvisningen for anvandning ; DK - Se brugsanvisningen ; PL - Przez uzytkowaniem
zapoznaj sie z instrukcjg obstugi ; FI - Tutustu kayttohjeisiin ; CZ - Podivejte se na navod k pouZiti ;
GR - Avartpé€re oTig 0dnyieg xpriong ; HU - Lasd a hasznalati utasitast ; SI - Upostevajte navodila za uporabo ; SK - Pozrite si
navod na pouZitie ; EE - Jargige kasutusjuhendeid ; LT - Norint naudotis, perzidrékite instrukcijas ; LV - Skatit lietoSanas
instrukciju ; RO - Consultati instructiunile de utilizare ; NO - Se bruksanvisningen for bruk ; YKP - OsHaiiomTtech 3 iHchyKuiﬂMM
0 BUKOPUCTaHHIO ; PYC - Wayuute MHCTpYKUMM No akcnnyataumu ; F37 - BARAS =28 (IEEV; BAFE-ES
E Neobsahuije latex ; GR - Mnv mepiéxer Aatég ; HU - Ne tartalmazzon latexet ; S| - Ne vsebuje

lateksa ; SK - Neobsahuije latex ; EE - Arge kasutage lateksit ; LT - Negalima latekso ; LV - Nesa-

tur lateksu ; RO - Nu contineti latex; NO - Ikke inneholder lateks ; YKP - He mictaTte natekcy ; PYC - He conepxate natekca ;
- DT v A FEE BRGE - R, LS e 53 Y - gl

G|

EN - Do not contain latex ; FR - Ne contient pas de latex ; DE - Enthalt kein Latex ; NL - Bevat geen
latex ; ES - No contiene latex ; IT - Non contenere lattice ; PT - N&o contém latex ; SE - Innehaller
inte latex ; DK - M3 ikke indeholde latex ; PL - Nie zawierajg lateksu ; FI - Ei sisalla lateksia ; CZ -

FFP1INRD | FFP2NRD

10 X VME

FFP3 NR D
20 X VME

4 X VME
EN - Medical Device ; FR - Dispositif Médical ; DE - Medizinisches Gerét ; NL - Medisch apparaat ;
ES - Dispositivo médico ; IT - Dispositivo medico ; PT - Aparelho médico ; SE - Medicinsk utrustning ;
DK - Medicinsk udstyr ; PL - Urzadzenie medyczne ; Fl - Laaketieteellinen laite ; CZ - Zdravotnické
zafizeni ; GR - latpikry ouokeun ; HU - Orvosi eszkdz ; Sl - Medicinska naprava ; SK - Zdravotnicke

E pomécky ; EE - Meditsiiniline seade ; LT - Medicininis prietaisas ; LV - Mediciniska iekarta ;

RO - Aparat medical ; NO - Medisinsk enhet ; YKP - Meguunuii npuctpiit ; PYC - MeauumHckoe yCTponcTBo ; H A A - EEEHERS ;

EN - This mask meets requirements
defined by ;
FR - Ce masque est conforme aux FR - Il a été évalué selon les
exigences définies par ; normes ;
DE - Diese Maske erfiillt die folgenden | DE - Es wurde bewertet unter ;
Anforderungen ;
NL - Dit masker voldoet aan de
vereisten gedefinieerd door ;
ES - Esta mascara cumple con los
requisitos definidos por ;
IT - Questa maschera soddisfa i r
equisiti definiti da ;
PT - Essa méscara atende aos
requisitos definidos por ;
SE - Denna mask uppfyller krav som
definieras av ;
DK - Denne maske opfylder kravene
defineret af ;
PL - Ta maska spetnia wymagania
okreslone przez ;

- Taméa maski tayttaa seuraavat
vaatimukset ;
CZ - Tato maska splriuje pozadavky
definované ;
GR - Autrj n pdoka TTAnpoi Tig
QATTAITAOEIG TToU opigovTal aTo ;
HU - Ez a maszk megfelel az alabbi HU - Az aldbbiak szerint
kovetelményeknek ; értékelték ;
S| - Ta maska izpolnjuje zahteve, ki jih | SI - Ocenjeno je bilo pod ;

- It was assessed under ; - It was assessed under ;
FR - Il a été évalué selon les
normes ;

DE - Es wurde bewertet unter ;

NL - Het werd beoordeeld onder ; | NL - Het werd beoordeeld onder ;

ES - Fue evaluado bajo ; ES - Fue evaluado bajo ;

IT - E stato valutato sotto ; IT - E stato valutato sotto ;

PT - Foi avaliado em ; PT - Foi avaliado em ;

SE - Det bedémdes enligt ; SE - Det bedémdes enligt ;

DK - Det blev vurderet under ; DK - Det blev vurderet under ;

PL - Zostato ocenione pod ; PL - Zostato ocenione pod ;

- Arvioitiin seuraavassa ; - Arvioitiin seuraavassa ;

CZ - Byla hodnocena podle ; CZ - Byla hodnocena podle ;

GR - AglohoyriBnke o0pgwva pe ; | GR - AgiodoyAénke oUpgwva pe ;
HU - Az alabbiak szerint
értékelték ;

S| - Ocenjeno je bilo pod ;

doloca ;

SK - Tato maska splfia poziadavky SK - Hodnotenie bolo hodnotené | SK - Hodnotenie bolo hodnotené
definované ; podla ; podla ;

EE - See mask vastab jargmistele EE - Seda hinnati jargmiselt ; EE - Seda hinnati jargmiselt ;
nduetele ;

LT - 8i kauke atitinka reikalavimus, LT - Jis buvo jvertintas pagal ; LT - Jis buvo jvertintas pagal ;
apibréztus ;

LV - &7 maska atbilst prasibam, ko LV - To novértéja zem ; LV - To novértéja zem ;

nosaka ;

RO - Aceasta masca indeplineste
cerintele definite de ;

NO - Denne masken oppfyller kravene | NO - Det ble vurdert under ;
definert av ;

YKP - Lis macka Bignosinae Bumoram,
BU3HAYEHUM ;

PYC - Ota macka cooTBeTcTBYET
Tpe6oBaHNSIM, OnpeaensemMbiM ;
AL \\ CEOTE

RO - A fost evaluaté in cadrul ; RO - A fost evaluata in cadrul ;
NO - Det ble vurdert under ;
YKP - BiH 6yB ouiHeHu i ; YKP - BiH 6yB ouiHeHui nifg ;

PYC - OH oueHuBancs no ; PYC - OH ouenuBancs no ;

32 - ZHUSLLTFD

- FHUELL T
niz;
BAGE - TREROT

3 il 8 - Ay el

ni
EIZKm - FRERWT;

i a5 - el

EN149:2001+A1:2009 1SO 22609:2004

EN14683:2019

Parafine Oil
i <20% | Bacterial
Penetrati
enetration Filtration 2 98%
Efficiency
NaCl Penetration <20%
FFP1NR D Reg. (EU) 2016/425 Average Breathing <06
Resistance at ;r\bér Delta P <60 Pa/cm?
Type IR Reg. (EU) 2017/745 30 I/min
Average Breathing <21
Resistance at mbar
95 I/min
"Average Breathing —s0 | FuidResistance | >16.0kPa
Resistance at mbar
160 I/min
Parafine Oil
" <6% Bacterial
Penetration Filtration >98%
Efficiency
NaCl Penetration <6%
FFP2NR D Reg. (EU) 2016/425 Average Breathing <07
Resistance at mbar Delta P < 60 Pa/cm?
Type IR Reg. (EU) 2017/745 30 I/min
Average Breathing <24
Resistance at ;wb;a .
95 l/min
Average Breathing £30 Fluid Resistance 216.0 kPa
Resistance at r_nbér
160 l/min
Parafine Oil <&
Penetration 6%
NaCl Penetration <6%
Average Breathing <07
FFP2NR D Reg. (EU) 2016/425 Resistance at b Non Applicable
30 I/min moar
Average Breathing
Resistance at < 5'4
95 l/min moar
Average Breathing <30
Resistance at - b-
160 I/min moar
P o <1% | Bacterial
Filtration >98%
Efficiency
NaCl Penetration <1%
Average Breathing <10
FFP3NR D Reg. (EU) 2016/425 Resistance at bar | DettaP < 60 Pa/cm?
T IR 30 I/min
ype Reg. (EU) 2017/745 Average Breathing =30
Resistance at mbar
95 I/min
Average Breathing <30 Fluid Resistance > 16.0 kPa
Resistance at r_nb.ar
160 l/min

EN - Manufacturer of the device ; FR - Fabricant du dispositif ; DE - Hersteller des Produktes ;

NL - Fabrikant van het apparaat ; ES - Fabricante del dispositivo ; IT - Produttore dell'apparecchio ;
PT - Fabricante do dispositivo ; SE - Tillverkare av enheten ; DK - Enhedens producent ;

PL - Producent wyrobu ; FI - Laitteen valmistaja ; CZ - Vyrobce zafizeni ; GR - KataokeuaoTrig Tng
ouokeunig ; HU - A késziilék gyartéja ; Sl - Proizvajalec naprave ; SK - Vyrobca zariadenia ; EE -

wl

Toote tootja ; LT - Prietaiso gamintojas ; LV - lerices raZotajs ; RO - Producatorul dispozitivului ; NO - Produsent av artikkelen ;
YKP - Bupo6Huk npuctpoto ; PYC - MponasoanTens yctpoicTsa ; H137 - 7/ \1 ADELETT  BAGE - MMEIER ;
Sl niaall 48,30 - Ay yall
EN - Manufacturing date ; FR - Date de fabrication ; DE - Herstellungsdatum ; NL - Fabricage datum ;
& Hpepounvia kataokeung ; HU - Gyartas idépontja ; SI - Datum izdelave ; SK - Datum vyroby ; EE -
Valmistamise kuupaev ; LT - Gaminimo data ; LV - RaZo$anas datums ; RO - Data fabricatiei ; NO -
Produksjonsdato ; YKP - [lata BurotosnenHsi ; PYC - [lata narotoBnenust ; 537 - 2555 ; BANGE - £F7 A ; ol gl - 4p 2l

ES - Fecha de fabricacion ; IT - Data di produzione ; PT - Data de fabrico ; SE - Tillverkningsdatum ;
DK - Fremstillingsdato ; PL - Data produkgji ; FI - Valmistuspaivé ; CZ - Datum vyroby ; GR -

EN - Storage end date ; FR - Fin de la date de stockage ; DE - Enddatum der Lagerzeit ; NL -
Houdbaarheid datum ; ES - Fecha final de aimacenamiento ; IT - Data di scadenza ; PT - Data final
de armazenagem ; SE - Slutdatum for férvaring ; DK - Sidste opbevaringsdato ; PL - Data koricowa
przechowywania ; Fl - Viimeinen séilytyspaiva ; CZ - Konec skladovaci doby ; GR - TéAog
aroBrikeuon nuepopnvia ; HU - A tarolési idészak vége ; Sl - Rok trajanja shranjevanja ; SK - Koniec
datumu uskladnenia ; EE - Ladustamise I6ppkuupéev ; LT - Saugojimo pabaigos data ; LV - Uzglabasanas beigu datums ; RO -
Data de expirare a depozitarii ; NO - Lagrings sluttdato ; YKP - [lata 3aBepLueHHs 36epiraHHs ; PYC - [laTa okoH4aHust
xpaHeHust ; X - (R T B - AARRE - FRERAE; 0ad eleiil & - 42l

X - ETHRE g0l s - 4 el
] EN - Not sterile ; FR - Non stérile ; DE - Nicht steril ; NL - Niet steriel ; ES - No estéril ; IT - Non sterile ;
PT - N&o estéril ; SE - Inte steril ; DK - Ikke steril ; PL - Nie sterylne ; FI - Ei steriili ; CZ - Neni sterilni ;
GR - Aev gival aroaTeipwpévo ; HU - Nem steril ; S| - Ni sterilno ; SK - Nie sterilné ; EE - Mitte
steriilne ; LT - Ne sterili ; LV - Nav sterils RO Nu este steril ; - Ikke steril ; YKP - He cTepunbHuit
PYC - He cTepunbHiit ; S - 4 5L X - FERE e pbderiy )
EN - Do not use if damaged packaging ; FR - Ne pas utiliser si emballage endommagé ; DE - Nicht
verwenden, wenn die Verpackung beschédigt ist ; NL - Niet gebruiken als beschadigde verpakking ;
ES - No utilizar si el embalaje esta dafado. ; IT - Non utilizzare se I'imballaggio & danneggiato ; PT -
Nao use se a embalagem estiver danificada ; SE - Anvand inte om skadad forpackning ; DK - Brug ikke
hvis er ; PL - Nie uzywac, jesli uszkodzone jest opakowanie ; Fl - Ala kayta, jos
pakkaus on vaurioitunut ; CZ Nepouziveijte, pokud je poskozeny obal ; GR - Mnv 10 xpnoigoTmoleite
edv £xel uTrooTel {nuid ouokeuaaia ; HU - Ne hasznalja, ha a csomagolas sériilt ;SI - Ne uporabljajte, ce je poSkodovana
embalaZa ; SK - Nepouzivajte, ak je poskodeny obal ; EE - Arge kasutage kahjustatud pakendi korral ; LT - Nelietot, ja
iepakojums ir bojats ; LV - Nenaudokite pazeistos pakuotés ; RO - Nu folositi dacé ambalajul deteriorat ; NO - llkke bruk hvis

skadet emballasje YKP - He BuKkopucTOBY#iTe Npw N LLIKO[J)KeHHI ynakoBku ;PYC - He ncnonb3yiite, ecnu nospexaeHa ynakoBka
12/

HAA - RiE
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v r— VB ;X - MREEIR, EAER ;P ot di T @ Idgass - A el
EN - EU Declaration of conformity : The internet address where the EU declaration can be accessed is:
FR - Déclaration de conformité U ‘adresse internet sur laquelle la déclaration UE est accessible est:
DE - EU-Konformitatserklarung: Die Internetadresse, auf die die EU-Erklarung zugreift, lautet:
NL - EU-conformiteitsverklaring: het internetadres waar toegang tot de EU-verklaring kan worden verkregen, is:
ES - Declaracién de conformidad de la UE: La direccion de Internet a la que se puede acceder a la declaracion de la UE es:
IT - Dichiarazione di conformita UE: I'indirizzo Internet a cui & possibile accedere alla dichiarazione UE é:
PT - UE Declaration of conformity: O enderego da internet onde a declaragédo da UE pode ser acessada é:
SE - EU-forsékran om éverensstammelse: Den internetadress déar EU-deklarationen &r tillganglig ar:
DK - EU-overensstemmelseserklzering: Den internetadresse, hvor EU-erkleeringen er tilgaengelig, er:
PL - Deklaracja zgodnos$ci UE: Adres internetowy, pod ktérym mozna uzyskac¢ dostgp do deklaracji UE, jest nastgpujgcy:
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus: Internet-osoite, johon EU-julistukseen paastaan, on:
CZ - EU Prohlaseni o shodé: Internetova adresa, na kterou Ize ziskat prohlaseni EU, je:
GR - EE AfAwon ouppdpewong: H ietBuvon diadiktlou aTnv otoia eival duvarA n TpéoBacn otn diAwan Tng EE eivai:
HU - EU megfelel8ségi nyilatkozat: Az internetes cim, ahol az EU nyilatkozat elérhet6:
Sl - EU Izjava o skladnosti: internetni naslov, na katerega je mogoce dostopati do izjave EU, je:
SK - Vyhlasenie o zhode EU: Internetova adresa, na ktori mozno ziskat' vyhlasenie EU, je:
EE - ELi vastavusdeklaratsioon: Internetiaadress, millel on juurdepaas ELi deklaratsioonile, on:
LT - ES atitikties deklaracija. Interneto adresas, prie kurio galima susipaZinti su ES deklaracija:
LV - ES Atbilstibas deklaracija: Interneta adresei, kur var pieklat ES deklaracijai, ir:
RO - Declaratia de conformitate UE: Adresa de internet la care poate fi accesata declaratia UE este:
NO - EU-samsvarserkleering: Internett-adressen der EU-erkleeringen er tilgjengelig, er:
YKP - €C [leknapauisi BionoBiaHOCTi: IHTepHeT-agpecy, Ha Ky MOXHa oTpumaTi 4oCTyn Ao Aeknapauii €C:
PYC - feknapauus cootseTcTBust EC: MIHTEpHET-aapec, kK KOTOPOMY MOXHO NOMy4UTh nocTyn k aeknapauuun EC, siBnsetca:
P -EUBSES (EUSSICT VA TESA VA =3y b7 FLARERDES ) TT
BAGE - RAKS Ii»rﬂﬁ BB IEIRR R A AR B BX W st E -
158 23sY) 3 e N g sl ADIA (o Sy (g3 2 Y1 ) sie il (L 55V eI (Ble] - 2y el

www.kolmi-hopen.com

REFERENCES, SIZES AND COLOR

Type Size Reference Color
M51010-BL Blue
M51010-GR Green
M51010-LM Lime
M51010-LV Lavender
M51010-OR Orange
M51010-PK Pink
M51010-WH White
EEPL NR D TIR M M51010-YL Yellow
M51010S-BL* Blue
M51010S-GR* Green
M51010S-LM* Lime
M51010S-LV* Lavender
M51010S-OR* Orange
M51010S-PK* Pink
M51010S-WH* White
M51010S-YL* Yellow
M52210-WH White
S M52210S-WH* White
M52214-WH White
M52214S-WH* White
M52010-BL Blue
M52010-GR Green
M52010-LM Lime
M52010-LV Lavender
M52010-OR Orange
M52010-PK Pink
M52010-WH White
M52010-YL Yellow
FEP2 NR D TIR M M52010S-BL* Blue
M52010S-GR* Green
M52010S-LM* Lime
M52010S-LV* Lavender
M52010S-OR* Orange
M52010S-PK* Pink
M52010S-WH* White
M52010S-YL* Yellow
M52014-WH White
M52014S-WH* White
M52110-WH White
L M52110S-WH* White
M52114-WH White
M52114S-WH* White
M52012-WH White
M52012S-WH* White
FEP2 NR D M M52013-WH White
M52013S-WH* White
M52015-WH White
M520155-WH* White
M53010-BL Blue
M53010-GR Green
M53010-LM Lime
M53010-LV Lavender
M53010-OR Orange
M53010-PK Pink
M53010-WH White
FEP3 NR D TIR M M53010-YL Yellow
M53010S-BL* Blue
M53010S-GR* Green
M53010S-LM* Lime
M53010S-LV* Lavender
M53010S-OR* Orange
M53010S-PK* Pink
M53010S-WH* White
M53010S-YL* Yellow

*: individually packed masks

ES - Mantenga el dispositivo alejado de la luz solar ; IT - Tenere il dispositivo lontano da qualunque fonte

EN - Maximum relative humidity for storage conditions ; FR - Humidité relative maximum des conditions

- BB RO BAABENRIE ; 02550 i 1) 5 i) ol 51l - el

stockage ; DE - Temperaturbereich der Lagerung ; NL - Temperatuur bereik voor opslag condities ; ES -

engangsbrug ; PL - Jednorazowego uzycia ; Fl - Kertakdytt6inen ; CZ - Jednorazové pouziti ; GR - Miag

SRERLA
AR Cilaglat a5 - Ay yal)

ENGLISH
EN - Description and indications:
Taking into account the normative indications of conformity and assessment described in Table 1:
- FFP1, FFP2, FFP3, NR D disposable masks are category Il personal protective equipment (PPE) (death or
irreversible health damage), which can be used by industry professionals.
- FFP1, FFP2, FFP3 NR D disposable masks are also class | medical devices (MD) that can be used by healthcare
professionals, patients and hospital visitors.
Risks against which these PPE are intended to protect:
- Respiratory protection (of the mask user) against aerosolized (sprayed) or airborne liquid or solid particles (present in
the air)
- Protection (of the user of the mask) against the projections of infectious agents.
The manufacturer declines all liability for damage resulting from misuse of this product or use not in accordance with the following
instructions.
Instructions for use: see Fig13 — 14 - 15— 16 — 17 - 18 - 19 — 20 —» 21
This mask may only be used by people who are trained to use it.
Take the mask out of its wrapper only prior to immediate use.
Before using it, ensure that it is intact and that elasticised strings are intact too.
To ensure that the respiratory mask tightly adheres to your face, make a fit-check (Fig. 21
- Put your hands over the mask to block up its surface of filtration as much as possible, without moving it.
- Breathe in really strongly ; if the mask does not crash slightly, it is not waterproof. It must be adjusted:
* if any air flows around your nose, readjust the nose bar (see Fig. 19).
*if any air flows out around the mask, carefully adjust the strings to the back.
In case tightness obtained is not satisfactory, do not enter the area where it is required to wear the mask.
Choose another model of respiratory mask, to get the airtightness to the face.
Warning:
It is unlikely that tightness requirements are met if hairs from your beard stick out under the face seal.
Leave the premises if:
- you feel dizzy or feel any pain;
- it becomes hard to breathe.
Dispose of and replace the mask if:
- itis damaged;
- it seems to hamper your breathing;
- it is tainted by blood or any other infectious substance.
For use in a health facility, dispose of the mask via the Infectious Hazard Care Activity Waste circuit.
This device is for single use only (see Fig. 10). The reuse of a used device generates risks of contamination of the wearer or the
surrounding people due to the degradation of the performance of the device.
Use restrictions:
This mask does not provide any protection against gases or fumes.
This half mask does not supply any oxygen. Do not use in atmospheres which do not contain at least 17% oxygen.
Do not use in an explosive atmosphere.
OEL: Occupational Exposure Lim\t.

See Fig. 22.

This mask does not require any maintenance. It has been designed for one single continuous work session, i.e. for 8 hours as a
maximum.

Any failure to comply with instructions and warnings concerning the use of this respiratory protection mask for the whole period of
exposure may reduce its efficiency.

This product does not eliminate completely the risk of contracting diseases or infections.

Storage: Store according to recommendations as displayed on the pack: see Fig. 7, 8, 9.

Shelf life product: The product expires 5 years after the manufacturing date (see Fig. 3). The expiry date is indicated on the packaging
and on the mask (see Fig. 4).

Destruction: according to regulations.

Incident Notification: Any serious incident arising in connection with the use of the product shall be notified to the manufacturer and the
competent authority of the Member State in which the user is established.

FRANCAIS
FR - Description et indications :
Compte-tenu des indications de conformité et d'évaluation normatives décrites dans le tableau 1 :
- les masques FFP1, FFP2, FFP3, NR D & usage unique sont des équipements de protection individuelle (EPI) de
catégorie Il (mort ou dommages irréversibles pour la santé), utilisables par les professionnels de I'industrie.

- les masques FFP1, FFP2, FFP3 NR D a usage unique sont aussi des dispositifs médicaux (DM) de classe |, utilisables

par les professionnels de la santé, les patients et les visiteurs hospitaliers.
Risques contre lesquels ces EPI sont destinés a protéger :

- Protection respiratoire (de I'utilisateur du masque) contre les particules liquides ou solides aérosolisées (pulvérisées)
ou aéroportées (présentes dans I'air).

- Protection (de I'utilisateur du masque) contre les projections d’agents infectieux.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de ce produit ou d'une utilisation non
conforme aux instructions sulvantes

Ne sortir le masque de son emballage qu’au moment de I'utiliser.
Avant son utilisation, vérifier son intégrité ainsi que celle du lien élastique.
Afin de vérifier I'étanchéité du masque respiratoire sur le visage, réaliser un fit-check (Fig.
- Placer les 2 mains en coquille sur le masque afin d’obturer au maximum la surface de filtration de celu\ i-ci, sans le déplacer.
- Inspirer trés fortement ; si le masque ne s'écrase pas légérement, c'est qu'il n'est pas étanche. Il faut le réajuster :

* si de I'air passe autour du nez, réajuster la barrette nasale (voir Fig. 19).

* si de Iair fuit sur le contour du masque, bien ajuster I'élastique vers l'arriére.
Si I'étanchéité obtenue n'est pas satisfaisante, ne pas pénétrer dans la zone ot le port du masque est requis.
Choisir un autre modéle de masque respiratoire, pour obtenir I'étanchéité au visage.
Mises en garde :
Il est peu probable que les exigences relatives a I'étanchéité soient satisfaites si des poils de barbe passent sous le joint facial.
Quitter les lieux si :

- vous étes pris de vertiges ou de douleurs ;

- la respiration devient difficile.
Jeter et remplacer le masque :

- s'il est endommagé ;

- s'il semble géner la respiration ;

- s'il est contaminé par du sang ou tout autre élément infectieux.
Pour une utilisation dans un établissement de santé, éliminer le masque dans la filiere des Déchets d’Activité de Soins a Risques
Infectieux.
Ce dispositif est & usage unique (voir Fig. 10). La réutilisation d’'un dispositif usagé engendre des risques de contamination du porteur
ou des personnes environnantes du fait de la dégradation des performances du dispositif.
Limites d’utilisation :
Ce masque n'assure pas de protection contre les gaz ou vapeurs.
Ce demi-masque ne fournit pas d'oxygéne. Ne pas I'utiliser dans des atmosphéres ne contenant pas au moins 17% d'oxygéne.
Ne pas utiliser dans une atmosphére explosible.
VME Valeur Moyenne d' Exposmon

ation ition : Voir Fig. 22.

Ce masque ne nécessite pas d' entretlen Il est congu pour une seule période continue de travail, soit une durée maximale de 8 h.
Le non-respect des instructions et des mises en garde, concernant l'utilisation de ce masque de protection respiratoire durant toute
la période d'exposition, peut réduire I'efficacité de ce dernier.
Ce produit n'élimine pas le risque de contracter des maladles ou des infections.
Stockage : Stocker selon les présentées sur I : voir Fig. 7, 8, 9.
Durée de vie du produit : Le produit arrive a date de péremption 5 ans apres sa date de fabrication (voir Fig. 3). La date de péremption
est indiquée sur les emballages et sur le masque (voir Fig. 4).
Destruction : selon la réglementation en vigueur.
Notification d’incident : Tout incident grave survenu en lien avec I'utilisation du produit doit faire I'objet d’'une notification au fabricant et
a l'autorité compétente de I'état membre dans lequel I'utilisateur est établi.

DEUTSCH
DE - Beschreibung und Hinweise:
Unter Beriicksichtigung der in Tabelle 1 beschriebenen normativen Hinweise auf Konformitat und Bewertung:
- FFP1, FFP2, FFP3, NR D Einwegmasken sind personliche Schutzausriistungen (PSA) der Kategorie Ill (Tod
oder dauerhafte Gesundheitsschaden), die von Industriefachleuten verwendet werden kénnen.
- FFP1, FFP2, FFP3 NR D Einwegmasken sind auch Medizinprodukte der Klasse | (MD), die von medizinischem
Fachpersonal, Patienten und Krankenhausbesuchern verwendet werden kdnnen.
Risiken, vor welchen diese PSA schiitzen sollen:
- Atemschutz (des Maskenbenutzers) gegen aerosolierte (gespriihte) oder luftgetragene fliissige oder feste
Partikel (in der Luft enthalten).
- Schutz (des Benutzers der Maske) vor den Ausstrahlungen von Infektionserregern.
Der Hersteller lehnt jegliche Haftung fiir Schaden ab, die sich aus einer missbrauchlichen Verwendung dieses Produkts oder einer
nicht bestimmungsgemaRen Verwendung ergeben.
Gebrauchsanweisung: siehe Abbildung 13 — 14 — 15 > 16 - 17 — 18 > 19 — 20 — 21
Diese Maske darf nur von dafiir ausgebildeten Personen verwendet werden.
Nehmen Sie die Maske nur vor dem sofortigen Gebrauch aus der Verpackung.
Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Maske und elastischen Schniire intakt sind.
Um eine feste Haftung der Atemschutzmaske am Gesicht zu gewéhrleisten, fiihren Sie einen Fit-Check durch (Abb. 21):
- Legen Sie lhre Hande Uber die Maske, ohne diese dabei zu bewegen, um ihre Filteroberfliche so weit wie mdglich zu blockieren.
- Atmen Sie sehr kréftig ein; wenn die Maske nicht leicht kollabiert, ist sie nicht wasserdicht. Sie muss angepasst werden:
*wenn Luft um lhren Nasenbereich stromt, passen Sie die Nasenleiste an (siehe Abb. 19).
*wenn Luft um die Maske herum austritt, verstellen Sie die Schniire vorsichtig nach hinten.
Falls die erzielte Dichtheit nicht zufriedenstellend ist, betreten Sie nicht den fiir das Tragen der Maske erforderlichen Bereich.
Wabhlen Sie ein anderes Modell der Atemschutzmaske, um die Luftdichtheit am Gesicht zu erreichen.
Warnung:
Es ist unwahrscheinlich, dass die Anforderungen an die Dichtheit bei herausragenden Barthaaren unter der Gesichtsabdichtung
erfiillt sind.
Verlassen Sie den Bereich, wenn:
- Sie sich schwindelig fiihlen oder Schmerzen verspiiren;
- die Atmung erschwert wird.
Entsorgen und ersetzen Sie die Maske, wenn:
- sie beschadigt ist;
- sie lhre Atmung scheinbar beeintréchtigt;
- sie durch Blut oder andere infektiose Substanzen verunreinigt ist.
Entsorgen Sie die Maske beim Einsatz in einer Gesundheitseinrichtung nach den Bestimmungen tiber infektiose Abfélle des
Kreislaufwirtschaftgesetzes (KrWG).
Dieses Produkt ist nur fiir den einmaligen Gebrauch bestimmt (siehe Abb. 10). Die Wiederverwendung eines gebrauchten
Prc durch die gehende Leistungsbeeintrachtigung des Produkts das Risiko einer Kontamination des Tragers oder
der umliegenden Personen
Nutzungseinschrénkunge!
Diese Maske bietet keinen Schutz gegen Gase oder Dampfe.
Diese Halbmaske liefert keinen Sauerstoff. Nicht in Umgebungen mit weniger als 17% Sauerstoffanteil verwenden.
Nicht in explosionsgefahrdeten Umgebungen verwenden.
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert.

ation: Siehe Abb. 22.
Diese Maske ist wartungsfrei. Sie ist fiir eine einzelne kontinuierliche Arbeitsperiode konzipiert, d.h. fiir maximal 8 Stunden.
Die Nichteinhaltung von Anweisungen und Warnungen beziiglich der Verwendung dieser Atemschutzmaske wéhrend der
gesamten Dauer der Belastung kann ihre Wirksamkeit beeintrachtigen.
Dieses Produkt beseitigt nicht vollstandig das Risiko von Krankheiten oder Infektionen.
Lagerung: Lagern Sie es gemaf den Empfehlungen auf der Verpackung: siehe Abb. 7, 8, 9.
Lagerfahigkeit des Produkts: Das Produkt lauft 5 Jahre nach dem Herstellungsdatum ab (siehe Abb. 3). Das Verfallsdatum ist
auf der Verpackung und auf der Maske angegeben (siehe Abb. 4).
Vernichtung: gemaR den Vorschriften.
Vorfallbenachrichtigung: Alle schweren Vorfélle im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts sind dem Hersteller und
der zustéandigen Behorde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer niedergelassen ist, mitzuteilen.

NEDERLANDS
- Beschrijving en indicaties:

Rekening houdend met de normatieve indicaties van conformiteit en beoordeling beschreven in Tabel 1:
- FFP1, FFP2, FFP3, NR D pbare maskers zijn ie Il persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)
(overlijden of onomkeerbare gezondheidsschade), die kunnen worden gebruikt door professionals in de industrie.
- FFP1, FFP2, FFP3 NR D wegwerpmaskers zijn ook klasse | medische apparaten (MD) die kunnen worden gebruikt
door professionals in de gezondheidszorg, patiénten en ziekenhuisbezoekers.
Risico's waar deze PBM tegen dienen te beschermen:
- Ademhalingsbescherming (van de gebruiker van het masker) tegen verstoven (gespoten) of vioeibare of vaste
deeltjes in de lucht (aanwezig in de lucht)
- Bescherming (van de gebruiker van het masker) tegen de projecties van infectieuze middelen.
De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor schade die voortvloeit uit verkeerd gebruik van dit product of gebruik dat niet in
overeenstemming is met de volgende instructies.
Gebruiksaanwijzing: zie Figuur 13 — 14 — 15— 16 — 17 — 18 —» 19 — 20 — 21
Dit masker mag alleen worden gebruikt door mensen die zijn opgeleid om het te gebruiken.
Haal het masker alleen uit de verpakking voor onmiddellijk gebruik.
Voordat u het gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het intact is en dat de elastische snaren ook intact zijn.
Om er zeker van te zijn dat het ademhalingsmasker stevig op uw gezicht blijft zitten, voert u een controle uit (Fig. 21):
- Leg uw handen op het masker om het filteropperviak zo veel mogelijk te blokkeren, zonder het te verplaatsen.
- Adem heel sterk in; als het masker niet lichtjes crasht, is het niet waterdicht. Het moet worden aangepast:
*als er lucht rond uw neus stroomt, stel dan de neusstang opnieuw in (zie fig. 19).
* als er enige lucht rond het masker stroomt, pas dan de snaren voorzichtig naar achteren aan.
Als de verkregen dichtheid niet bevredigend is, ga dan niet naar het gebied waar het nodig is om het masker te dragen.
Kies een ander ademmaskermodel om luchtdichtheid in het gezicht te krijgen.
Waarschuwing:
Het is onwaarschijnlijk dat aan de vereisten voor de dichtheid wordt voldaan als de haren van uw baard uitsteken onder de
gelaatsafdichting.
Verlaat het pand als:
- u duizelig wordt of pijn voelt;
- het wordt moeilijk om te ademen.
Gooi het masker weg en vervang het als:
- het beschadigd is;
- het lijkt alsof je ademhaling belemmert wordt;
- het is aangetast door bloed of een andere besmettelijke stof.
Voor gebruik in een gezondheidscentrum moet het masker worden weggegooid via het afvalcircuit voor infectieuze gevaren.
Dit apparaat is alleen voor eenmalig gebruik (zie afbeelding 10). Het hergebruik van een gebruikt apparaat genereert risico's op
besmetting van de drager of de omringende mensen als gevolg van de verslechtering van de prestaties van het apparaat.
Dit masker biedt geen enkele bescherming tegen gassen of dampen.
Dit half masker levert geen zuurstof. Niet gebruiken in atmosferen die ten minste 17% zuurstof bevatten.
Niet gebruiken in een explosieve omgeving.
OEL Beroepsmallge bloo(stelllngsllmlet

: Zie Fig. 22.

Dit masker vereist geen onderhoud. Het is ontworpen voor één enkele continue werksessie, d.w.z. maximaal 8 uur.

Elke niet-naleving van de instructies en waarschuwingen met betrekking tot het gebruik van dit ademhalingsbeschermingsmasker voor
de hele blootstellingsperiode kan de efficiéntie verminderen.

Dit product elimineert het risico op het oplopen van ziekten of infecties niet volledig.

Opslag: Opslaan volgens de aanbevelingen zoals weergegeven op de verpakking: zie Fig. 7, 8, 9.

Houdbaarheid product: het product vervalt 5 jaar na de productiedatum (zie afbeelding 3). De vervaldatum staat vermeld op de
verpakking en op het masker (zie Fig. 4).

Vernietiging: volgens de voorschriften.

Incidentmelding: elk ernstig incident dat zich voordoet in verband met het gebruik van het product moet worden gemeld aan de
fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

ESPANOL
- Descripcién e indicaciones:

Teniendo en cuenta las indicaciones normativas de conformidad y evaluacion descritas en la Tabla 1:

- Las mascarillas desechables FFP1, FFP2, FFP3 y NRD son equipos de proteccién personal (EPP) de categoria
11l (muerte o dafios irreversibles para la salud), los cuales son utilizados por los profesionales de la industria.

- Las mascaras desechables FFP1, FFP2, FFP3 y NRD también son dispositivos médicos de clase | (MD) que pueden
ser utilizados por profesionales de la salud, pacientes y visitantes de hospitales.
Riesgos contra los cuales estos EPP estén destinados a proteger:

- Proteccién respiratoria (del usuario de la mascara) contra particulas sélidas o liquidas en el aire (presentes en el
aire) o en aerosol (rociadas)

- Proteccion (del usuario de la mascara) contra las proyecciones de agentes infecciosos.
El fabricante se desliga de toda responsabilidad por dafios resultantes del mal uso de este producto o uso que no cumpla con las
siguientes instrucciones.
Instrucciones de uso: ver Fig 13 — 14 — 15 - 16 — 17 — 18 —» 19 — 20 — 21
Esta mascara solo puede ser utilizada por personas capacitadas para usarla.
Saca la mascara de su envoltorio solo antes de su uso inmediato.
Antes de usarla, asegurate de que esté intacta y que las cuerdas elasticas estén intactas también.
Para asegurarte de que la mascarilla respiratoria se adhiere firmemente a tu cara, haz una prueba de ajuste (Fig. 21):
- Coloca tus manos sobre la méscara para bloquear la superficie de filtracién lo mas posible, sin moverla.
- Inhala muy fuerte; Si la mascara no se contrae ligeramente, no es impermeable. Debe ser ajustada:

* Si fluye aire alrededor de tu nariz, reajusta la barra nasal (vea la Fig. 19).

* Si sale aire alrededor de la mascara, ajusta con cuidado las cuerdas hacia atras.
En caso de que el ajuste obtenido no sea satisfactorio, no entres en el area donde se requiere usar la mascara.
Elige otro modelo de mascarilla respiratoria, para obtener la hermeticidad del rostro.
Advertencia:
Es poco probable que se cumplan los requisitos de ajuste si los pelos de tu barba sobresalen por debajo del sello facial.
Salir de las instalaciones si:

- te sientes mareado o siente algun dolor;

- Se te hace dificil respirar.
Desecha y reemplaza la mascara si:

- Esta dafiada.

- Parece obstaculizar tu respiracion;

- Esta contaminada por sangre o cualquier otra sustancia infecciosa.
Para uso en un establecimiento de salud, desecha la mascarilla a través del circuito de residuos de la actividad de cuidado de
riesgos infecciosos.
Este dispositivo es para un solo uso (ver Fig. 10). La reutilizacion de un dispositivo usado genera riesgos de contaminacion del
usuario o de las personas que lo rodean debido a la degradacién del rendimiento del dispositivo.
Restricciones de uso:
Esta mascara no proporciona ninguna proteccién contra gases o humos.
Esta media mascara no suministra oxigeno. No la utilices en ambientes que no contengan al menos un 17% de oxigeno.
No uses el dispositivo en un ambiente explosivo.
LEO: Limite de Exposicién Ocupacional
Concentracién maxima de exposicion: ver fig. 22.
No necesita mantenimiento alguno. Se ha disefiado para una sola sesion de trabajo continuo, es decir, durante 8 horas como maximo.
Cualquier incumplimiento de las instrucciones y advertencias sobre el uso de esta mascara de proteccion respiratoria durante todo
el periodo de exposicion puede reducir su eficacia.
Este producto no elimina completamente el riesgo de contraer enfermedades o infecciones.
Almacenamiento: Almacena de acuerdo con las recomendaciones que se muestran en el paquete: vea Fig. 7, 8, 9.
Vida util del producto: el producto caduca 5 afios después de la fecha de fabricacion (ver Fig. 3). La fecha de caducidad se indica
en el paquete y en la mascara (ver Fig. 4).
Destruccion: segun normativa.
Notificacion de incidentes: Cualquier incidente grave que surja en relacién con el uso del producto se notificara al fabricante y a
la autoridad competente del Estado Miembro en el que esta establecido el usuario.

ITALIANO
IT - Descrizione e indicazioni :

Tenendo conto delle indicazioni normative di conformita e di valutazione descritte nella Tabella 1:

- Le maschere monouso FFP1, FFP2, FFP3, NR D sono dispositivi di protezione individuale (DPI) di categoria IIl
(morte o danni irreversibili alla salute), che possono essere utilizzati dai professionisti del settore.

- Le maschere monouso FFP1, FFP2, FFP3 NR D sono anche dispositivi medici di classe | che possono essere utilizzati
da operatori sanitari, pazienti e loro visitatori in ospedale.
I rischi dai quali questi DPI possono proteggere:
Protezione respiratoria (dell'utilizzatore della mascherina) contro particelle liquide o solide aerosolizzate
(spruzzate) o sospese nell'aria (presenti nell'aria).

- Protezione (dell'utilizzatore della mascherina) contro gli agenti infettivi.
Il produttore declina ogni responsabilita per danni derivanti da un uso improprio di questo prodotto o da un uso non conforme alle
seguenti istruzioni.
Istruzioni per l'uso: vedi fig. 13 - 14 - 15 —> 16 - 17 - 18 - 19 —» 20 — 21
Questa mascherina puo essere utilizzata solo da persone che sono state preparate per 'uso.
Togliere la mascherina dall'involucro solo prima di utilizzarla diretamente.
Prima dell'uso, assicurarsi che sia intatta e che siano intatte anche le corde elastiche.
Per assicurarsi che la mascherina respiratoria aderisca saldamente al viso, effettuare un controllo di aderenza (Fig.
- Mettere le mani sopra la mascherina per bloccare il piti possibile la sua superficie di filtrazione, senza muoverla.
- Inspirare molto forte; se la mascherina non si blocca leggermente, allora non sara impermeabile. Occorrera sistemarla:

* Se I'aria fluisce intorno al naso, regolare nuovamente la fascia nasale (vedi Fig. 19).

* Se fuoriesce dell'aria dalla mascherina, regolare attentamente le stringhe sul retro.
Qualora la tenuta ottenuta non fosse soddisfacente, non accedere alla zona in cui & necessario indossare la mascherina.
Scegliere un altro modello di mascherina respiratoria, per ottenere una tenuta ermetica sul viso.
Attenzione:
Difficilmente saranno rispettati i requisiti di ermeticita, qualora dovessero fuoriuscire dei peli della barba dal sigillo facciale.
Abbandonare I'area in caso di:

- Sensazione di vertigini o di dolore;

- Difficolta respiratoria.
Sostituire la mascherina se:

- E danneggiata;

- Sembra ostacolare la respirazione;

- E contaminata da sangue o da qualsiasi altra sostanza infettiva.
Se utilizzata in ambiente medico, smaltire la mascherina attraverso il Circuito di Smaltimento Rifiuti Sanitari.
Questo dispositivo & indicato per I'uso singolo (fig. 10). Il riutilizzo di un dispositivo utilizzato aumenta il rischio di contaminazione
di chi lo indossa e delle persone che lo circondano, a causa della degradazione delle prestazioni del dispositivo.
Restrizioni d’uso:
La mascherina non offre protezione da gas o fumi.
La mascherina non fornisce ossigeno. Non utilizzare in ambienti che non contengano almeno il 17% di ossigeno.
Non utilizzare in atmosfera esplosiva.
OEL: Limite di Esposizione Occupazionale.
Ci azione ima di iz figura 22.
La mascherina non richiede manutenzione. E stata studiata per I'uso singolo e continuato per un massimo di 8 ore.
La mancata osservazione delle istruzioni e degli avvertimenti relativi all'uso della mascherina di protezione per l'intero periodo di
esposizione potrebbe ridurre la sua efficacia.
Questo prodotto non elimina completamente il rischio di contrarre malattie o infezioni.
Conservazione: conservare secondo quanto consigliato, come riportato sulla confezione: figure 7, 8, 9.
Prodotto a lunga durata: questo prodotto scade dopo 5 anni dalla data di produzione (fig. 3). La data di scadenza & indicata sulla
confezmne e sulla mascherina (fig. 4).

secondo re ito.

Notifica d’incidente: Qualsiasi incidente grave connesso all'uso del prodotto deve essere notificato al fabbricante e all'autorita
competente dello Stato membro in cui si trova ['utilizzatore.

PORTUGUES
- Descricdo e indicacdes:

Tendo em conta as indicagdes normativas de conformidade e avaliagao descritas na Tabela 1:

- As mascaras descartaveis FFP1, FFP2, FFP3 e NR D sao equipamentos de protegao individual (EPI) da
categoria Ill (morte ou danos irreversiveis & satde), que podem ser usados por profissionais da industria.

- As mascaras descartaveis FFP1, FFP2, FFP3 NR D sao também dispositivos médicos (DM) de classe | que podem
ser usados por profissionais de salde, utentes e visitas do hospital.
Riscos contra os quais esses EPIs se destinam a proteger:

- Protegdo respiratoria (do usudrio da mascara) contra particulas liquidas ou sélidas (presentes no ar) suspensas
no ar ou aerossois (pulverizadas).

- Protegdo (do usuario da mascara) contra as projegoes de agentes infecciosos.
O fabricante declina toda a responsabilidade por danos resultantes do uso indevido deste produto ou uso que nao esteja em
conformidade com as seguintes instrugoes.
Instrucées de uso: ver Fig 13 — 14 — 15 —>16 - 17 — 18 > 19 — 20 — 21
Esta mascara s6 pode ser usada por pessoal treinado para a sua utilizagéo.
Retire a mascara do involucro apenas antes do uso imediato.
Antes de usa-la, certifique-se de que esta intacta e que os elasticos estdo intactos também.
Para garanti & i
- Coloque as mé&os sobre a mascara para bloquear o maximo possivel a sua superficie de filtragem, sem mové-la.
- Inspire com muita forga; se a mascara nao abater um pouco, nao ¢ a prova de agua. Deve ser ajustada:

* se algum ar fluir em torno do nariz, reajuste a barra do nariz (ver Fig. 19).

* se algum ar sair pela mascara, ajuste as cordas cuidadosamente para tras.
Caso o aperto obtido nao seja satisfatorio, ndo entre na area onde é necessario usar a mascara.
Escolha outro modelo de mascara respiratoria, para obter o estanque necessario no rosto.
Aviso:
E improvavel que os requisitos de estanque sejam atendidos se os pélos da sua barba sobressairem sob o selo facial.
Deixe as instalagdes se:

- se sentir tonto ou sentir alguma dor;

- ficar dificil respirar.
Descarte e substitua a mascara se:

- estiver danificada;

- parecer dificultar a sua respiragéo;

- estiver contaminada com sangue ou qualquer outra substancia infecciosa.
Para uso numa instalagéo de saude, descarte a mascara através do circuito de Residuos de Atividade de Saude com Risco
Infeccioso.
Este dispositivo é para uso Unico (veja a Fig.10). A reutilizagdo de um dispositivo usado gera riscos de contaminagao do utilizador
ou das pessoas em seu redor, devido a degradagéo do desempenho do dispositivo.
Res s de uso:
Esta mascara nao fornece protegao contra gases ou fumo.
Esta semi-mascara nao fornece oxigénio. Nao use em atmosferas que ndo contenham pelo menos 17% de oxigénio.
Nao use numa atmosfera explosiva.
LEO Limite de Exposi¢do Ocupacional.

do maxima de igdo: Veja a Fig.22.

Esta mascara nao requer manutenggo. Foi concebida para uma Unica sesséo de trabalho continua, ou seja, durante 8 horas no maximo.
Qualquer falha no cumprimento das instrugdes e adverténcias relativas ao uso desta méscara de protegao respiratéria durante todo o
periodo de exposigao pode reduzir a sua eficacia.
Este produto nao elimina completamente o risco de contrair doengas ou infecgdes.
Armazenamento: Armazene de acordo com as r 0es exibidas na ver Fig.7, 8, 9.
Produto com validade: O produto expira 5 anos apés a data de fabrico (ver Fig.3). O prazo de validade é indicado na embalagem
e na mascara (ver Fig.4).
Destruigao: de acordo com os regulamentos.
Notificagado de incidentes: Qualquer incidente grave relacionado com a utilizagéo do produto deve ser notificado ao fabricante e
a autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador esta estabelecido.

SVENSKA

SE - Beskrivning och indikationer:
Med de normativa indikatorerna for Gverensstammelse och utvardering som beskrivs i Tabell 1 i &tanke:

- FFP1, FFP2, FFP3, NR D engangsmasker tillhér kategori Il personlig skyddsutrustning ("Personal Protective
Equipment”, PPE) (dédsfall eller bestdende halsoskador), som kan anvandas av industriproffs.

- FFP1, FFP2, FFP3 NR D engangsmasker ar dven klass | medicinska enheter (MD) som kan anvéndas av medicinsk
personal, patienter och sjukhusbesékare.
Risker som denna utrustning &r &mnad att skydda mot:

- Andningsskydd (for personen som bar masken) mot aerosoliserade (sprayade) eller luftburna vatskor eller solida
partiklar (som finns i luften).

- Skydd (for personen som bar masken) mot projektioner av smittande medel.
Tillverkaren franskriver sig allt ansvar fér skador som uppstar till féljd av missbruk av produkten eller felaktigt bruk som inte &r i
enlighet med instruktionerna.
Bruksanvisning: Se Fig. 13 — 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 — 21
Den har masken far endast béras av personer som har blivit utbildade i anvandning av masken.
Ta ur masken ur forpackningen forst nar den ska anvéandas.
Fére anvandning, sakra att masken &r intakt och att de elastiska banden &r hela och fungerar
For att sékra att masken &r tétt forsluten runt ansiktet, utfér en kontroll (Fig. 21):
- Satt handerna 6ver masken for att blockera filtreringsytan sa mycket som méjligt, utan att flytta masken.
- Andas valdigt hart; om masken inte reagerar alls sa &r den inte vattentat. Den maste omjusteras:

* om luft flédar kring nasan, omjustera nasstangen (se Fig. 19).

* om luft flodar ut runt masken, justera férsiktigt remmarna pa baksidan.
Ifall den atdragning som uppnas inte &r godtycklig, betrad inte det omrade dar masken kravs.
Valj en annan modell av andningsmask for att uppna lufttathet runt ansiktet.
Varning:
Det &r inte troligt att forslutningskraven uppnas om har fran skégg sticker ut under masken.
Lamna omradet om:

- du blir yr eller kdnner smérta;

- det blir svart att andas.
Kasta och byt ut masken om:

- den &r skadad;

- den gor det svart att andas;

- den har fatt blod eller andra smittsamma substanser pa sig.
For anvandning pa en halsovardsanlaggning, kasta masken via hanteringen for smittsamt avfall.
Enheten &r endast fér engangsbruk (se Fig. 10). Ateranvandning av enheten utgér en smittorisk fér den som bér den eller fér folk i
omgivningen till foljd av forsamrad prestanda.
Anvéndningsrestriktioner:
Den har masken utgér inget skydd mot gaser eller angor.
Den har halvmasken tillfor inget syre. Anvand den inte i atmosfarer som inte innehaller minst 17% syre.
Anvand inte i explosiva miljéer.
OEL: Yrkeshyglenlska gransvarden ( "Occupational Exposure Limit")

exponer Se Fig. 22.

Masken kraver inget underhall. Den har skapats for engangsbruk for ett enstaka, kontinuerligt arbetstillfalle, dvs. i maximalt 8 timmar.
Misslyckande att félja instruktionerna och varningarna géllande anvandning av denna andningsskyddsmask under hela perioden som
den anvands i kan reducera dess funktionsformaga.
Denna produkt eliminerar inte helt risken for sjukdomar eller infektioner.
Forvaring: Forvara i enlighet med rekommendationerna som visas pa paketet: se Fig. 7, 8, 9.
Hallbarhet: Produkten gar ut 5 ar efter tillverkningsdatumet (se Fig. 3). Utgangsdatumet visas pa forpackningen och pa sjalva
masken (se Fig. 4).
Forstorelse: i enlighet med regleringar.
Incidentnoti ng: Tillverkaren och den kompetenta myndigheten i medlemslandet som anvéndaren &r etablerad i ska informeras
om alla allvarliga incidenter som uppstar i samband med anvéandning av produkten.

DANSK

DK - Beskrivelse og anvisninger:
De normative indikationer af overensstemmelse og vurdering beskrevet i Skema 1 taget i betragtning:

- FFP1, FFP2, FFP3, NR D er udger p y (PPE) af kategori Ill (ded eller
uhelbredelig sundhedsskade), som kan bruges af industrifagfolk.

- FFP1, FFP2, FFP3 NR D engangsmasker udger ogsa medicinsk udstyr (MD) i klasse I, som kan bruges af
sundhedspersonale, patienter og hospitalsbesggende.
Risici, disse PPE er beregnet til at beskytte imod:

n (for igeren) mod aerosoliseret (sprojtet) eller luftbaren vaeske eller faste partikler (i

luften)

- Beskyttelse (for maskebrugeren) mod afgivning af smittefarlige stoffer.
Fabrikanten fraskriver sig ethvert ansvar for skader som fglge af misbrug af dette produkt eller brug i strid med felgende anvisninger.
Brugsanvisning: se Figur 13 - 14 - 15— 16 - 17 — 18 - 19 — 20 — 21
Denne maske ma kun bruges af personer, der er treenet i dens brug.
Tag ferst masken ud af emballagen lige for brugen.
Far brugen, skal man sikre, at den er intakt, og at elastikkerne ogsa er intakte.
For at sikre, at andedraetsmasken sidder tzet til ansigtet, skal pasformen tjekkes (Figur 21):

- Szet haenderne overmasken, sa filtrets overflade blokeres mest muligt uden at flytte den.
- Tag en kraftig indanding; hvis masken ikke falder lidt sammen, er den ikke vandtaet, og den skal justeres:
* hvis der kommer luft ind omkring naesen, skal naesestykket justeres (se Figur 19).
* hvis der kommer luft ud omkring masken, skal du forsigtigt tilpasse elastikkerne bagtil.
Hvis du ikke kan f& masken til at sidde taet nok, skal du ikke ga ind pa det omrade, hvor masken er pakraevet.
Veelg en anden model af andedraetsmaske, sa den kan sidde lufttzet mod ansigtet.
Advarsel:
Det er usandsynligt, at den pakreevede teethed nas, hvis der stikker skaeghar ud under kanten pa ansigtsmasken.
Forlad omradet hvis:
- du er svimmel eller har smerter;
- det bliver sveert at ande.
Bortskaf og udskift masken, hvis:
- den er beskadiget;
- den ger det sveert for dig at ande;
- den er kontamineret af blod eller andre smitsomme stoffer.
Efter brug i en sundhedsfacilitet, bortskaffes masken via systemet for smittefarligt affald.
Denne enhed er kun til engangsbrug (se Figur 10). Genbrug af en brugt enhed genererer risiko for smitte af baereren eller personer
i neerheden pa grund af forringelse af enhedens effektivitet.
Brugsbegransninger:
Denne maske yder ingen beskyttelse mod gasser eller dampe.
Denne maske er ikke iltforsynende. Ma ikke bruges i atmosfeerer med mindre end 17% ilt.
Ma ikke bruges i eksplosive atmosfeerer.
OEL: Gransevaerdl for erhvervsmaessig eksponering.
i Se Figur 22.
Denne maske kraever ingen vedligeholdelse. Den er designet til en enkelt kontinuerlig arbejdssession, dvs. i hgjst 8 timer.
Eventuel manglende overholdelse af instruktioner og advarsler for brugen af denne andedraetsbeskyttende maske for hele
eksponeringsperioden kan reducere dens effektivitet.
Dette produkt fierner ikke totalt risikoen for at fa sygdomme eller infektioner.
Opbevaring: Opbevares i overensstemmelse med anbefalinger angivet pa emballagen: se Figur 7, 8, 9.
Holdbarhed: Produktet udlgber 5 ar efter 1 (se Figur 3). L 1 er angivet pa
(se Figur 4).
Destruktion: i henhold til geeldende lov.
Handelsesanmeldelse: Alle alvorlige haendelser, der opstar i forbindelse med brugen af produktet, skal meldes til producenten og
til den kompetente myndighed for det medlemsland, hvor brugeren er etableret.

og pa masken

POLSKA
PL - Opis i wskazania:
Biorgc pod uwage normatywne wskazniki zgodnosci i oceny opisane w Tabeli 1:
- Maski jednorazowe FFP1, FFP2, FFP3, NR D stanowig $rodek ochrony indywidualnej (PPE) kategorii Il ($mier¢
badz nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu), ktéry stosowa¢ moga specjalisci w branzy.
- Maski jednorazowe FFP1, FFP2, FFP3 NR D stanowig réwniez wyroby medyczne (MD) klasy I, ktére stosowa¢ moga
pracownicy stuzby zdrowia, pacjenci oraz goscie szpitalni.
Zagrozenia, przed ktérymi PPE te maja za zadanie chroni¢:
- Ochrona uktadu oddechowego (noszacego maske) przed czgsteczkami ptynnymi lub statymi przenoszonymi
droga kropelkowg (obecnymi w powietrzu)
- Ochrona (r maske) przed r czynnikdw zakaznych.
Producent zrzeka sig wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody wywotane nieprawidtowym korzystaniem z produktu badz korzystaniem
wbrew nastepujgcym instrukcjom.
Instrukcije stosowania: patrz Rys 13 — 14 —» 15 —» 16 — 17 - 18 —» 19 — 20 — 21
Maske te stosowa¢ mogg wytgcznie osoby w tym celu przeszkolone.
Maske wyjmowac z opakowania wytgcznie przed natychmiastowym uzyciem.
Przed uzyciem upewnij sig, czy produkt jest nienaruszony, oraz czy nienaruszone s3 elastyczne paski.
W celu upewnienia sie, ze maska oddechowa $cisle przylega to twarzy, sprawdz dopasowanie (Rys. 21):
- Pot6z dionie na masce celem jak r i ) zastonigcia jej ni filtrujacej, nie przesuwajac jej przy tym.
- Wez bardzo gteboki wdech; jesli maska sig nieznacznie nie zapada, nie jest ona szczelna. Nalezy ja poprawi¢:
* jesli ma miejsce przeptyw powietrza wokét nosa, popraw cze$¢ nosowq (patrz Rys. 19).
* jesli ma miejsce przeptyw powietrza wokét maski, ostroznie popraw paski z tytu.
W razie nieuzyskania zadowalajgcej szczelnosci, nie wchodz na obszar, na ktérym wymagane jest noszenie maski.
Wybierz inny model maski oddechowej w celu uzyskania szczelno$ci wokét twarzy.
Uwaga:
Szanse spetnienia wymogoéw szczelnosci sg niskie w przypadku
Opusc¢ obszar, jesli:
- odczuwasz zawroty glowy badz jakikolwiek bol;
- oddychanie staje sig trudne.
Wyrzué i zastgp maske, jesli:
- jest ona uszkodzona;
- wydaje sig ona utrudnia¢ oddychanie;
- jest ona splamiona krwig badz jakagkolwiek inng substancjg zakazna.
Przy stosowaniu w placéwce zdrowotnej, pozbywaj si¢ maski za posrednictwem jednostki Utylizacji Odpadéw Zakaznych.
Wyréb ten jest jednorazowego uzytku (patrz Rys. 10). Ponowne wykorzystanie zuzytego wyrobu stwarza ryzyko zakazenia
noszgcego badz os6b w jego otoczeniu ze wzgledu na degradacje wydajnosci wyrobu.
Ograniczenia dotyczace uzytkowania:
Maska ta nie stanowi jakiejkolwiek ochrony przed gazami badz oparami.
Poimaska ta nie dostarcza tlenu. Nie stosowaé w otoczeniu niezawierajgcym co najmniej 17% tlenu.
Nie stosowac¢ w obecnoséci gazéw wybuchowych.
OEL: D 1e Narazenie
Maksymalne stezenie narazenia: Patrz Rys. 22.
Maska ta nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji. Zaprojektowana zostata z myslg o pojedynczym, ciggtym cyklu pracy tj. maksymalnie
8 godzin.
Wszelkie niedostosowanie sie do instrukcii i ostrzezen wzgledem uzytkowania tej ochronnej maski oddechowej przez caty okres
narazenia moze obnizy¢ jej wydajnos¢.
Produkt ten nie eliminuje catkowicie ryzyka zakazenia chorobami badz infekcjami.
Przechowywani rzechowywac¢ zgodnie z zaleceniami na opakowaniu: patrz Rys. 7, 8, 9.
Okres przydatnosci: Produkt traci wazno$¢ po uptywie 5 lat od daty produkgji (patrz Rys. 3). Data waznosci podana jest na
opakowaniu oraz na masce (patrz Rys. 4).
Utylnzaqa zgodnie z przeplsaml

iu zarostu spod i maski.

powazne il te w zwigzku ze stosowaniem produktu nalezy zgtosi¢ producentowi
oraz wlasclwemu organOW| Paristwa Cztonkowskiego, w ktorym dziata uzytkownik.



SuUomI

FI - Kuvaus ja ohjeet:
Ottaen huomioon taulukossa 1 esitetyt vaatimustenmukaisuuden ja arvioinnin normatiiviset merkinnét:

- FFP1, FFP2, FFP3, NR D kertakayttoiset kasvosuojukset ovat luokkaan Ill kuuluvia henkilékohtaisia
suojavarusteita (kuolema tai peruuttamaton terveyshaitta), joita voivat kayttda alan ammattilaiset.

- FFP1, FFP2, FFP3 NR D kertakayttoiset kasvosuojukset ovat my6s luokkaan | kuuluvia laakinnallisia laitteita, joita
terveydenhuollon ammattilaiset, potilaat ja sairaalan vierailijat voivat kayttaa.
Riskit, joita vastaan ndma suojavarusteet suojaavat:

- (Suojuksen kayttajan) hengityksen suojaus aerosoloituja (ruiskutettuja) tai imassa esiintyvia nestemaisia tai
kiinteita hiukkasia vastaan.

- (Suojuksen k3 n) suojaus tartuntatauteja vastaan.
Valmistaja ei ole vastuussa tdman tuotteen vaarinkaytosta tai seuraavien ohjeiden noudattamatta jattamisesta aiheutuneista
vahingoista.
Kéyttoohjeet: katso kuva 13 — 14 - 15 - 16 — 17 — 18 - 19 — 20 — 21
Té&ta suojusta saavat kayttaa ainoastaan henkildt, jotka ovat saaneet koulutuksen sen kéayttoon.
Ota suojus pois pakkauksesta vasta juuri ennen kayttoa.
Varmista ennen kayttoa, etta suojus ja kuminauhat ovat ehjat.

sisaan; jos suojuksesta ei kuulu pientd pamahdusta, se ei ole ilmatiivis. Sité on saadettava:
* jos nenasi ymparilla kulkee ilmavirtaa, saada nenatukea (katso kuva 19).
* jos koko suojuksessa kulkee ilmavirtaa, saada kuminauhoja varovasti.

Jos kireys ei ole riittava, a\a mene alueelle Jossa suojuksen kayttoa edellytetaan.
Valitse toinen 1 tiiviisti kasvoille.
Varoitus:
On epatodennakoista, etta tiiviys on riittéva, jos partasi jaa kasvosuojuksen alle.
Lahde alueelta, jos:

- tunnet huimausta tai kipua;

- hengittdminen on vaikeaa.
Havita ja vaihda suojus, jos:

- se on vaurioitunut;

- se nayttaa haittaavan hengitystasi;

- se on Ilkaantunul veresté tai muusta tarttuvasta aineesta.
Havita suojus hoif 6ssé tartur ja ehkaisevan aktiivija mukana.
Tama laite on vain kertakayttinen (katso kuva 10). Kéytetyn laitteen ut
ihmisille tartuntariskin laitteen suorituskyvyn heikentymisen vuoksi.
Kayttorajoitukset:
Tama suojus ei tarjoa suojaa kaasuja tai savuja vastaan.
Tamé puolisuojus ei anna happea. Ald kayté alueella, jossa on alle 17 % happea.
Al kayta rajahdysalttiissa tilassa.
OEL: Tyoperdisen altistuksen viiteraja-arvo.
Suurin sallittu altistus: Katso kuva 22.
Tama suojus ei vaadi huoltotoimenpiteitd. Se on suunniteltu yhteen yhtajaksoiseen tydskentelyyn, esim. enintaan kahdeksan tuntia.
Taman hengityssuojaimen kayttéd koskevien ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jattdminen voi heikentaa sen tehokkuutta.
Tama tuote ei poista tautien tai infektioiden tartuntariskia kokonaan.
Sailytys: Sailyta pakkauksen suositusten mukaisesti: katso kuva 7, 8, 9.
Sailyvyysaika: Tuote vanhenee viiden vuoden kuluttua valmistuspaivasté (katso kuva 3). Viimeinen kayttépaiva on merkitty
pakkaukseen ja suojukseen (katso kuva 4).
raysten mukaan
en: Tuotteen kayton yt yntyvista
asuinpaikan mukaisen jasenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

kayttd aiheuttaa tai ympairilld oleville

iteista on ilmoi i ja

CESKA

CZ - Popis a informace:
S ohledem na normativni oznaceni shody a posouzeni popsané v tabulce 1:

- Jednorazové masky FFP1, FFP2, FFP3, NR D patfi do kategorie Ill osobnich ochrannych prostfedki (OOP)
(smrtelné nebo nevratné poskozeni zdravi), které mohou pouzivat profesionalové.

- Jednorazové masky FFP1, FFP2, FFP3 NR D jsou také lékafskymi prostfedky tFidy I, které mohou pouZivat odbornici
ve zdravolmclvl paclenll a navstévnici nemochnice.

izika, pred

- Ochrana dychacich organii (uzivatele masky) pred aerosolizovanymi nebo postfikovanymi kapalnymi nebo
pevnymi asticemi (pfitomnymi ve vzduchu).
- Ochrana (uzivatele masky) pred pfedpokladanymi infek&nimi prostredky.
Vyrobce odmita veskerou odpovédnost za $kody zplisobené nespravnym pouzivanim tohoto vyrobku nebo za pouziti, které neni v
souladu s nasledujicimi pokyny.
Navod k pouziti: viz obr. 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 > 19 — 20 — 21
Tuto masku mohou pouzivat pouze lidé, ktefi jsou v jejim pouzivani Skoleni.
Masku z obalu vyndejte tésné pred pouzitim.
Pred pouzitim se ujistéte, Ze maska neni porusena a elastické $ridry jsou také v poradku.
Abyste si byli jisti, Ze je respirani maska pevné pilnuta k vaSemu obliceji, provedte kontrolu (obr. 21):
- Dejte ruce na masku a zablokuijte jeji filtracni povrch, ale nehybejte s ni.
- Opravdu silné se nadechnéte. Pokud se s maska lehce neprohne, neni vzduchotésna. Musi byt upravena:
* pokud proudi vzduch okolo vaseho nosu, upravte ¢ast masky u nosu (viz obr. 19).
* pokud proudi vzduch okolo masky, peclivé upravte $itirky.
Pokud neni dosazeno potfebného utésnéni, nevstupuijte do prostor, kde je nutné masku nosit.
Vyberte jiny model respiraéni masky, aby bylo okoli vadeho obliceje vzduchotésné.
Varovani:
Tésnosti neni s nejvétsi pravdépodobnosti dosazeno, pokud na krajich masky vylézaji vousy.
Opustte prostory, pokud:
- citite zavraté nebo jakoukoli bolest,
- mate potize s dychanim.
Masku zlikvidujte nebo nahradte, pokud:
- je poskozena,
- brani vam v dychani,
- je poskvrnéna krvi nebo jinou infekeni latkou.
Pii pouziti ve zdravotnickém zafizeni zlikvidujte masku pfes okruh pouzivany pro nebezpeény infekéni odpad.
Toto zafizeni slouZi k jednorazovému pouZiti (viz obr. 10). Opétovné pouZiti pouzitého zafizeni vede k riziku kontaminace nositele
nebo lidi v okoli z diivodu degradace vykonu zafizeni.
Omezeni pou:
Tato maska neposkytuje ochranu proti plyniim a vyparim.
Tato maska nedodava kyslik. Nepouzivejte v prostfedi, které obsahuje méné nez 17 % kysliku.
Nepouzivejte ve vybusném prostedi.
OEL L|m|tn| hodnota expozice na pracovisti.
ice: viz obr. 22.
Tato maska nevyzaduje Zadnou udrzbu. Byla navrzena pro jednorazové pouZiti, tj. na maximainé 8 hodin.
Jakékoliv nedodrzeni pokynt a varovani tykajici se pouzZivani této ochranné respiratni masky po celou dobu expozice mize sniZit jeji
Gcinnost.
Tento produkt zcela neeliminuje riziko nakaZeni se nemocemi a infekcemi.
Skladovani: Uchovavejte v souladu s doporu¢enimi uvedenymi na obalu: viz obr. 7, 8, 9.
Datum spotieby vyrobku: Produktu vyprsi trvanlivost 5 let po datu vyroby (viz obr. 3). Datum spotfeby je uvedeno na baleni a na
masce (viz obr. 4).
Likvidace: podle nafizeni.
Upozornéni na incident: Jakykoli vazny incident vznikly ve spojeni s pouzi
organu ¢lenského statu, ve kterém se uzivatel vyskytuje.

nim produktu bude oznamen vyrobci a pfislusnému

EAAHNIKA
GR- Nepiypaen kai evdeigeig:
AapBavovTtag utréyn TIg KAaVoVIOTIKEG EVBEILEIG CUPPOPPWONG Kal agloAdynong Trou Treplypdgovrtal otov Mivaka 1:

- O1 pdokeg piag xprioewg FFP1, FFP2, FFP3, NR D amoTteAolv TTpooTaTeuTikd e§0tTAioud Katnyopiag Il (Trpog
amo@uyn Bavatou A un avacTpéwiung {nuIGg oTnv UyEia), ol OTTOiEG UTTOPOUV Va XPNCIHOTIOINBOUV aTrd ETTayYEAUATIEG OTOV XWPO TG
Brounxaviag.

- O1 pdokeg piag xprioewg FFP1, FFP2, FFP3 NR D eival £TTiong 1aTpikég GUOKEUEG TAENG | 01 0TToiEG uTTOpOUV va
XPNOIHOTIOINBOUV aTTé ETTAYYEAATIEG OTOV XWPO TNG UYEIAG, QoBEVEIG Kal ETTIOKETITEG O€ VOOOKOUEIQ.

Kiv3uvol evavTia gToug 0TT0ioug PTTOPOUV Va 0ag TTPOCTATEUOOUV QUTEG O1 HAOKEG:

- AVaTIVEUGTIKT) TTpooTaoia (auToU TToU QOpPdEl TNV JACKA) EVAVTIA Ot AgPOAUHATA (OTTPEI) F) AEPOUETAPEPOHEVA UYPA 1
oTeped owpaTidia (Ta oTToia BpiokovTal oTov aépa).

- MpooTacia (autoU TTou Popdel TNV PAoKa) evavTia oe TIPOTROA ATTO HETABOTIKOUG TIAPAYOVTES.

O KATAOKEUAOTHG apveital oTroladrTroTe €uBUvn yia {nuid n oTroia OQEiAETal O€ KAKI| XPrON QUTOU TOU TIPOIGVTOG 1} OE Wn THPNON Twv
0BNYIWV XPHOEWS.

0dnyieg xpoewg: deite Ta oxApara 13 —» 14 - 15 - 16 - 17 — 18 - 19 — 20 — 21

AuTA N uaoKa TIPETTEN va XPNOIKOTIOIEITal HOVO OTTO GTOp TTOU Eival EKTIIBEUPEVA OTNV XPrioN TNG.

AQaIPETTE TNV HACKA OTTO TNV CUCKEUATTT TNG aKPIBWG TTPIV OTTO TNV XPRoT.

Mpiv TNV XpnoigotroinoeTe, BeRaiwOeite 611 £|vu| uen(m Kal 6T Ta eAAOTIKG Kopdovia eival ABIKTa €TTioNg.

Ma va BeBaiweeite 611 N pdi : &
- BaATe Ta Xépia 0ag TMavw ammoé Ty AoKa £101 WOTE Va PTTAOKGPETE TNV EMQAVEIT TOU GIATPOU GO0V TO SUVATOV TIEPICTOTEQO, xmplg va
TNV KOUVATE.

- AvarrveuoTe Babid. Av n pdoka Sev TTapapop@uveTal, ToTe dev eival oteyavr. MpETTer va TV puBuioeTe:

* av MePVAEl aépag YUpw aTrd TNV PUTnN 0ag, pubpioTe TNV TEpIoxT TNG PUTNG (deite Zxnpa. 19).

* av TepVAEl a€pag YUpw aTrd TNV PAoKa, PUBHIOTE TIPOCEKTIKG Ta KOPSOVIA GTO THoW HEPOG.

Ze TIEPITITWOT TTOU N €QAPHOYA JEV Eival IKAVOTTOINTIKK, PNV EI0€ABETE OTNV TTEPIOXH OTTOU ATTAITEITAI VO QOPECETE TNV PAOKA.
EmA&gTE éva GAAO POVTEAO PATKAG AVATIVONG, YIO VA KAVETE TNV TTEPIOXI] TOU TIPOCWTTOU OEPOCTEYT.

Mposidotroinon:

Eivar amifavo va givai oTeyavi n Haoka av poegEXOUV TPIXEG OTT6 Ta YEVIA 0OG KATW ATIO TV HAoKA.

EykataAeiyTe Tov Xwpo av:

- VOIOETE {oAdda A TTovo

- BuokoAeUEDTE Va QVaTIVEUOETE
MeTagTE KOl AVTIKATAOTACTE TNV PACKA av:

- €ival KAaTEOTPAPPEVN

- TTapePTTOdIgEl TNV AvaTvor oag

- €xe1 £pBel o€ eTTa@N pe aipa fj GAAN peTadoTIk ouaia.

Mo XPrON O€ EYKATACTACEIG UYEIQG, TIETAETE TNV HAoKA PHECW TOU OUCTAHATOG Yida TO TIETaypa ETkiviuvwy MeTadoTikwy ATToBARTWY
Mou Xpnoipotrolodvtal Ma Tnv ®povTida AGBEVWY.

H ouokeur ival yia pia xprion pévo (deite Zxrfpa. 10). H eavaypnoigoToinan Tng CUCKEURG EYKUHOVET KivEUvVoug poAuvang autol
TIOU TNV QOPGE! 1) TWV AVBPWITWY YUPW TOU E6aITiag TG UTIORABLICG TNG aTTé500NG TG GUCKEUrS.

Mg, IOpOi XPHOEW:

AUTA N PGoKa Sev TIAPEXE TIPOOTAGTA EVAVTIl OE apIal 1} AVABUMIGOEIG.

AuTr n pdoka dev TTapéxel 0§uyOVo. Mnv Tnv XpnoILOTIOIEITE OE TEPIBAANOVTA pE ETTITTEDT 0§UYOVOU KATW aTTd 17%.

Mnv TV Xpnoipotroieite o€ TrepIBAAAOVTa e KivBuvo €kpngng.

EmayyeAuarikéd Opia EkBeang.

Méyiotn ouykévipwon ékBeong: Asite ZXApa. 22.

Autii n paoka dev ataiei oTroladrTToTe CUVTIPNAN. EXEl OXESIOOTE yia pia GUVEXR TIEPIODO EPYATIAG, TT.X. YIA £VA PEYIOTO XPOVIKO SiaoTnua
8 wpwv.

OT1oIadATIOTE ATTOTUXIC CUPPOPPWONG OTIG 0dNYiEG Kal OTIG TIPOEISOTIOINTEIG TIOU APOPOUV TNV XPrON auTiG TNG NAOKAG yia TNV TTpocTadia
TNG AVATIVONG UTTOPET Va JEICEI TNV ATTOTEAECHATIKOTNTA TNG.

AuTté To TTpoidy Sev eEaAeipel TEAEIWG Tov KivOUVO HOAUVONG aTTO AOBEVEIEG I} HOAUVOEIG.

AtroBrikeuon: ATToBNKeUOTE TO CUPPWVE UE TIG 0dNYIES TTOU eUgavifovTal aTo TTakéTo: deite ZXApara. 7, 8, 9.

Aidpkeia Jwig Tou TPoidvTog: To TPoidv Afjyel 5 Xpdvia PETa TV nuepopnvia Trapackeung Tou (deite Zxrua. 3). H nuepounvia Angng
QaiveTal TIAVW OTNV CUOKEUAOIa Kal 0TV paoka (Jeite Zxrpa. 4).

KaraoTpo@n: cUNQwVa pe Toug Kavoviopoug.

MvwaoTotoinon MepioTarikou: OToI0drTOTE COBAPS TTEPICTATIKG TTPOKUYEI KOl CUVBEETAI E TNV XPAON aUTOU TOU TIPOIOVTOG TTPETTEN
Va YiVEl YVWOTH) OTOV KATAOKEUAOTH KAl OTNV apxrj Tou Kabe péAoug KPAToug oTo OTToio UTTAYETal O XPHOTNG.

MAGYAR
HU - Leiras és javallatok:
Figyelembe véve az 1. T4 1 ismertetett i és értékelési normativ jeldléseket:

-Az FFP1 FFP2 FFP3, NR D eldobhaté maszkok a Ill. Kategériaba tartozé egyéni védéeszkozok (PPE) (halal vagy

ithatatlan as), amelyeket az iparagi szakemberek hasznalhatnak.

- Az FFP1, FFP2, FFP3 NR D eldobhaté maszkok szintén I. osztélyd ligyi e
egészsegligyi szakemberek, betegek és korhazi latogatok hasznalhatnak.
Kockazatok, amelyekkel szemben a PPE

- (A maszk nak)
szilard részecskék ellen.

- A maszk felhasznal6janak védelme fertéz6 hatéanyagok ellen.

A gyarto semmiféle felelésséget nem vallal a termék nem rendeltetésszer(i hasznalatabdl eredé karokért, vagy ha nem az alabbi
1 hasznalja.

koz6k (MD), az

(per ), 1égi folyadék vagy (levegében jelen [évé)

Hasznalati utasitas: lasd 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 &bra
A maszkot csak olyan személyek hasznalhatjak, akik erre képzést kaptak.

A maszkot kézvetleniil a hasznalat elétt vegye ki annak csomagolésabdl.

Hasznalat el6tt gy6z6djon meg arrol, hogy ép és a rugalmas hurok is érintetlenek.
Annak érdekében, ho

a légzémaszk szorosan illeszkedjen az arcéhoz, ellenérizze az illesztést (21. abra):
- Tegye a kezét a maszkra, hogy a lehet6 legnagyobb mértékben befedje e sziiréfeliiletet, anélkiil, hogy mozgatna.
- Nagyon erésen lélegezzen; ha a maszk nem megy éssze enyhén, akkor nem légmentes. Ezen igazitani kell:

* ha az orra koriil levegé aramlik, igazitsa be az orrcsiknal (lasd 19. abra).

* ha a levegd kiaramlik a maszkbol, dvatosan allitsa vissza a hurokat hatra.
Amennyiben a maszk nem all szorosan, ne Iépjen olyan teriiletre, ahol maszk viselete sziikséges.
Ahhoz, hogy eléggé szoros legyen, valasszon masik légzémaszkot.
Figyelmeztetés:
Nem biztos, hogy a maszk szoros lesz, ha a szakalla szére kiall.
Hagyja el a helyiséget, ha:

- szédl vagy fajdalmat érez;

- nehéz Iélegezni.
Tavolitsa el és cserélje ki a maszkot, ha:
- sérilt;
- ugy tiinik, hogy akadalyozza a légzést;
- verrel vagy mas fert6z6 anyaggal szennyezelt

tgyi 1é ényben valé alat utan Fertézé Ht ént kell
Ez az eszkdz csak egyszer hasznalhato (lasd 10. abra). A hasznalt eszkéz Ujrafelhasznalasa a keszulek teljesitményének romlasa
miatt a felhasznalé vagy a kornyez6 emberek szennyez6désének kockazatat hordozza magaban.
Korlatozasok hasznalata:
Ez a maszk nem nyujt védelmet gazok vagy fiistok ellen.
Ez a félmaszk nem szolgaltat oxigént. Ne haszndlja olyan légkdrben, amely nem tartalmaz legalabb 17% oxigént.
Ne haszndlja robbanasveszélyes légkorben.
FEH: Fogla\kozam Expozml()s Hatérérték.
4cié: lasd a 22. 4brat.

Ez a maszk nem igényel karbantartast. Egyetlen folyamatosan végzett feladatra tervezték, ami maximum 8 oraig tart.
A légzésvédé maszk haszndlata az expozicio teljes idétartamara vonatkozo utasitasok és figyelmeztetések figyelmen kiviil hagyasa
csokkentheti annak hatékonysagat.
A termék nem sziinteti meg teliesen a vagy a
Tarolas: A csomagolason feltiintetett utasitasok szerint tarolandé: lasd 7., 8 9. abra.
Elettartam: A termék 5 évvel a gyartasi datum utan lejar (Iasd 3. abra). A lejarati id a csomagolason és a maszkon van feltiintetve
(lasd a 4. abrat).

az 1ak en.
Baleset Bejelentése: A termék hasznalataval kapcsolatban felmer(ilé minden stlyos balesetrdl értesiteni kell a gyartét és annak a
tagallamnak az illetékes hatésagat, amelyben a felhasznalé tartézkodik.

SLOVENIJA
Sl - Opis in indikacije:

Upostevajo¢ normativne indikacije skladnosti in ocene, opisane v tabeli 1:

- maske za enkratno uporabo FFP1, FFP2, FFP3, NR D so osebna zas¢itna oprema kategorije IIl (smrt ali nepopravljiva
zdravstvena 8koda), ki jih lahko uporabljajo industrijski strokovnjaki.

- Maske za enkratno uporabo FFP1, FFP2, FFP3 NR D so tudi medicinski pripomocki razreda | (MD), ki jih lahko uporabljajo
zdravstveni delavci, bolniki in bolnigniéni obiskovalci.
Tveganja, proti kats je namenjena ta osebna zas¢itna oprema:

- Zascita dihal (uporabnika maske) proti aerosoliziranim (razpréenim) ali zracnim tekocinam ali trdnim delcem (prisotnim
v zraku).

- Zascita (uporabnika maske) proti projekcijam povzrociteljev okuzb.
Proizvajalec zavraca vso odgovornost za $kodo, ki je nastala zaradi zlorabe tega izdelka ali uporabe izdelka, ki ni v skladu z naslednjimi
navodili.
Navodila za uporabo: glej sliko 13 — 14 — 15— 16 — 17 — 18 — 19 —» 20 — 21
To masko smejo uporabljati samo osebe, ki so usposobljene za njihovo uporabo.
Masko vzemite iz ovoja le pred takoj$njo uporabo.
Preden jo uporabite, poskrbite, da je nedotaknjena in da so tudi elasti¢ne vrvice neposkodovane.
Da zagotovite, da se dihalna maska tesno prilega na obrazu, opravite pregled (slika 21):
- Postavite roke ¢ez masko, tako da ¢im bolj pokrijete filtracijsko povrsino, ne da bi jo premaknili.
- Globoko vdihnite; ¢e se maska ne rahlo pogrezne, ni vodotesna. Prilagoditi ga je potrebno:

* e se zrak tece okrog vasega nosu, ponovno prilagodite nosno palico (glejte sliko 19).

* Ce zrak izteka okrog maske, pazljivo ponovno prilagodite pritrdilne vrvice.
V primeru, da ne morete zagotoviti zadovoljivega prilagajanja maske, ne vstopite v obmogcje, kjer je potrebno nositi masko.
Izberite drug model respiratorne maske, s katerim boste zagotovili neprepustnost zraka na obrazu.
Opozorilo:
Majhna je verjetnost, da bodo izpolnjene zahteve glede tesnosti, ¢e dlake vase brade molijo ¢ez in pod tesnilo.
Zapustite delovno obmogje, ¢e:

- imate omotico ali obéutek bolecine;

- tezko dihate.
Odstranite in zamenjajte masko, Ge:

- je poskodovana;

- se zdi, da ovira vase dihanje;

- je okuzena s krvjo ali katero koli drugo nalezljivo snovjo.
Za uporabo v zdravstvenem zavodu odstranite masko preko odpadnega sistema za zascito pred infekcijskimi nevarnostmi.
Ta naprava je namenjena samo za enkratno uporabo (glej sliko 10). Ponovna uporaba rabljene naprave povzro¢a nevarnost okuzbe
uporabnika ali okolice zaradi poslab$anja ucinkovitosti naprave.
Omejitve:
Ta maska ne zagotavlja nobene za3¢ite pred plini ali hlapi.
Ta polovi¢na maska ne zagotavlja dobave kisika. Ne uporabljajte v atmosferah, ki ne vsebujejo vsaj 17% kisika.
Ne uporabljajte v eksplozivnem ozradju.
OEL: Omejitev poklicne izpostavljenostiA

acija izp: lj i: Glej sliko 22.

Ta maska ne zahteva vzdrZzevanja. Zasnovana je bil za eno samo stalno delovno sejo, tj. najve¢ 8 ur.
Vsako neupostevanje navodil in opozoril glede uporabe te maske za zasgito dihal za celotno obdobje izpostavijenosti lahko zmanj$a njeno
uginkovitost.
Ta izdelek ne odpravlja popolnoma tveganja za nastanek bolezni ali okuzb.
Skladiséenje: Shranjujte v skladu s priporogili, prikazanimi na ovojnini: glejte sliko 7, 8, 9.
Rok uporabnosti: Izdelek potece 5 let po datumu izdelave (glej sliko 3). Datum poteka je naveden na embalazi in na maski (glej sliko 4).
Unicenje: v skladu s predpisi.
Ol ilo o inci ih: O $ koli resnem incidentu, ki se pojavi v zvezi z uporabo izdelka, se obvesti proizvajalca in pristojne
organe drzave ¢lanice, v kateri ima uporabnik sedez.
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SLOVENSKE
SK - Popis a udaje:

Bertic do Gvahy normativne indikacie zhody a postidenia uvedené v tabulke 1:
- Masky na jedno pouzitie FFP1, FFP2, FFP3, NR D st osobné ochranné pomacky kategérie 1l (PPE) (smrt alebo
nezvratné poskodenie zdravia), ktoré mézu pouzivat odbornici z odvetvia.
- Masky na jedno pouzitie FFP1, FFP2, FFP3 NRD sU tieZ zdravotnicke pomdcky triedy | (MD), ktoré méZzu pouzivat
zdravotnicki pracovnici, pacienti a navstevnici nemocnic.
Rizika, proti ktorym maiju tieto OOP chra
- Ochrana dychacich ciest (uzivatela masky) pred aerosolizovanymi (postrekom) alebo vzduchom prenasanymi
kvapalnymi alebo pevnymi asticami (pritomnymi vo vzduchu).
- Ochrana (uzivatela masky) pred projekciami infekénych €initelov.
Vyrobca odmieta akukolvek zodpovednost za $kody spésobené zneuZzitim tohto vyrobku alebo jeho pouZitie, ktoré nie je v sulade s
nasledujtcimi pokynmi.
Navod na pouzitie: pozri obr 13 — 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 — 20 — 21
Tuto masku smu pouzivat iba [udia, ktori st vySkoleni na ich pouZivanie.

Vyjmite masku z obalu len pred okamzitym pouzitim.
Pred pouzitim sa u\stlte zeje neporusena azeaj elastlkovane struny su neporusene
gil

- Dajte ruky nad masku, aby ste ¢o najviac zablokovahjej povrchovi filtraciu bez toho, aby ste ju posunuli.
- Dychaijte skutocne silno; ak sa maska nepatrne neskréi, nie je vodotesna. Musi byt upravena:
*ak v okoli nosa preteka akykolvek vzduch, upravte nosnu ty¢ (pozri obrazok 19).
* ak okolo masky preteka vzduch, opatrne nastavte struny na zadnej strane.
Ak nie je dosiahnuta dostatoéna tesnost, nevstupujte do oblasti, kde je potrebné nosit masku.
Vyberte si iny model masky na dychacie cesty, aby ste dosiahli vzduchotesnost na tvari.
Vystraha:
Je nepravdepodobné, Ze poziadavky na tesnost st spinené, ak flzy z vasej brady vy¢nievaju pod tesnenie tvare.
Odidte z priestorov, ak:
- mate pocit zavrate alebo pocit bolesti;
- je dychanie tazké.
Zlikvidujte a vymerite masku, ak:
- je poskodenad;
- zda sa, Ze obmedzuje dychanie;
- je poskodena krvou alebo akoukolvek inou infekénou latkou.
Na pouzivanie v zdravotnickom zariadeni odstrarite masku cez obvod na odpad z infekénej havarijnej aktivity.
Toto zariadenie je uréené len na jednorazové pouZzitie (pozri obrazok 10). Opatovné pouZitie pouZitého zariadenia spésobuje riziko
kontaminacie uzivatela alebo okolitych ludi v désledku degradacie vykonu zariadenia.
Obmedzenia pouZivania:
Tato maska neposkytuje Ziadnu ochranu proti plynom alebo dymom.
Tato poloviéna maska neposkytuje Ziadny kyslik. NepouZivajte v atmosfére, ktora neobsahuje aspoii 17% kyslika.
Nepouzivajte vo vybusnej atmosfére.
OEL: Pracovny limit expozw’cie.

pozri obrazok 22.

Tato maska nevyzadu]e zladnu udrzbu. Bola navrhnuta na jednu jednotnt pracovnt reléciu, tj. maximaine 8 hodin.

Akékolvek nedodrZanie pokynov a upozorneni tykajucich sa pouzivania tejto masky na ochranu dychacich ciest pocas celej doby expozicie
moZe zniZit jej G¢innost.

Tento produkt tpine neodstrariuje riziko vzniku ochoreni alebo infekcii.

Skladovanie: Uskladriuijte podla odportc¢ani uvedenych na obale: pozri obr. 7, 8, 9.

Cas pouzitefnosti: Vyrobok expiruje 5 rokov od datumu vyroby (pozri obrazok 3). Datum exspiracie je uvedeny na obale a na maske
(pozri obrazok 4).

Zni¢enie: podla predpisov.

Oznamenie o udalosti: Kazdy zavazny incident vzniknuty v suvislosti s pouzivanim vyrobku sa oznami vyrobcovi a prislusnému organu
Clenského Statu, v ktorom je pouZivatel usadeny.

EESTI
EE - Kirjeldus ja ndidustused
Arvestades tabelis 1 kirjeldatud néudeid ja hindamise normatiivseid juhiseid:
- FFP1, FFP2, FFP3, NR D iihekordselt kasutatavad maskid on Il kategooria isikukaitsevahendid (PPE) (surm voi
), mida véivad istid to6stuse:

- FFP1, FFP2, FFP3 NR D iihekordsed maskid on ka | klassi meditsiinivahendid (MD), mida saavad kasutada
tervishoiutootajad, patslendld ja halgla kulal\sed
Riskid, mille eest need i

- Respiratoorne kaitse (maski kasutajale) aerosoolide (pihustatud) v6i 6hus olevate vedelate voi tahkete osakeste
(esineb 6hus) eest.

- Kaitse (maski kasutajale) nakkusohtlike osade eest.
Tootja ei vastuta kahju eest, mis on pohjustatud toote vaarkasutusest voi juhiste mitte jargimisest.
Kasutusjuhend: vt joonis 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21
Seda maski vdivad kasutada ainult inimesed, keda on selle kasutamiseks koolitatud.
Votke mask pakendist vélja ainult enne kohest kasutamist.
Enne kasutamist veenduge, et see on puutumata ja elastsed noérid on terved.
Kontrollige maski paigaldust (joonis 21), et see oleks kindlalt néol:
- Pange oma kéed maski sisse, et blokeerida filtreerimise pinda nii palju kui véimalik, iima seda ligutamata.
- Hingake sisse tugevalt; kui mask ei tombu natuke kokku, ei ole see dhukindel. Seda tuleb kohandada:

* kui nina Gmbruses liigub 8hk, reguleerige ninaosa (vt joonis 19).

* kui 6hk liigub maskist vélja, reguleerige hoolikalt tagantpoolt néére.
Kui paigaldus ei ole rahuldav, drge sisenege alasse, kus on ndutud maski kandmine.
Valige teine respiraatori mudel, et saavutada 6hukindel paigaldus néole.
Hoiatus:
On ebatdendoline saavutada ndutud dhukindlat paigaldust, kui teie habemekarvad j;
Véljuge ruumist, kui:

- teil esineb pearinglust vai valu;

- hingamine muutub raskeks.
Kérvaldage mask ja asendage see uuega, kui:

- see on kahjustatud;

- tundub, et see takistab teie hingamist;

- see on verega maardunud voi koos méne muu nal kusohtllku ainega.
Kasutades maski tervishoiuasutuses havitatage see Ohtlike
See toode on moeldud ainult lihekordseks kasutamiseks (vt joonis 10). Toote korduvkasutus tostab kandja voi imbritsevate inimeste
saastumise ohtu, vahendi halvenenud toimimise tattu.
Piirangud:
See mask ei kaitse gaaside ega aurude eest.
See poolmask ei anna hapnikku. Mitte kasutada atmosfaaris, mis ei sisalda vahemalt 17% hapnikku.
Mitte kasutada plahvatusohtlikus keskkonnas.
OEL: kokkupuute piirnorm téokeskkonnas.

podrdumatu tervi

vt joonis 22.

See mask ei vaja hooldust. See on loodud iiheks pidevaks tooseansiks, st maksimaalselt 8-ks tunniks.

Kasutamata ja jargimata respitoorse kaitsemaski juhiseid ja hoiatusi terve kokkupuuteperioodi véltel véivad selle efektiivsust vahendada.
See toode ei korvalda téielikult haigustesse voi infektsioonidesse nakatumise ohtu.

Sailitustingimused: hoiustada vastavalt pakendil esitatud soovitustele: vt joonised 7, 8, 9.

Kolblikkusaeg: toode aegub 5 aastat parast valmistamise kuupaeva (vt joonis 3). Kélblikkusaeg on margitud pakendile ja maskile (vt
joonis 4).

vastavalt
ine: Toote

tekkinud tdsisest intsidendist tuleb teavitada tootjat ja padevat asutust likmesriigis, kus
kasutaja asub.

LIETUVOS
LT - ApraSymas ir paskirtis:
Atsizvelgiant j atitikties normatyvy indikacijas ir jvertinimg, aprasytg 1 lenteléje:
- FFP1, FFP2, FFP3, NR D vienkartinés kaukeés yra Ill kategorijos asmens saugos priemonés (PPE) (mirtis arba
nei$gydoma Zala sveikatai), kurios gali bati naudojamcs industrijq profes\onalq

sveikatos priezidros profesmnalq, pamentq ir ligoniniy lankytojy.
Rizikos, nuo kuriy Sios priemonés saugo:
- Kvépavimo sistemos apsauga (kaukés naudotojo) nuo aerolizuoto (purskiamo) arba ore esancio skyscio arba kiety
daleles (esancias ore).
- Apsauga (kaukés naudoto) nuo aplinkoje esanciy infekciniy medziagy.
Gamintojas atsisako bet kokios atsakomybés, jeigu patirsite Zalg netinkamai naudojantis $iuo produktu arba naudojantis ne pagal
sekangcias instrukcijas.
Naudojimo instrukcijos: zitréti pav. 13 — 14 - 15— 16 - 17 - 18 - 19 —» 20 — 21
Si kauké gali bati naudojama tik Zmoniy, kurie yra treniruoti ja naudoti.
ISimkite kauke i$ pakuotés tik naudojant nedelsiant.
Prie$ naudojantis, jsitikinkite, Jog jl ir elastmgos Juosteles yra nepazelstl
Norédami uztikrinti, jog kvé .
- UZdékite rankas ant kaukés, kad uzblokuotuméte filtravimo pavirsiy, kiek jmanoma daugiau, nejudinant jos.
- |kvépkite labai stipriai, jeigu kauké nejsilenkia Siek tiek, ji néra sandari. Ja reikia pataisyti:
* jeigu oras juda aplink jasy nosj, pataisykite nosies juostele (Ziaréti pav. 19).
* jeigu oras juda aplink kaukés Sonus, atsargiai pareguliuokite juosteles gale.
Jeigu tinkamas sandarumas nepasiekiamas, nejeikite j vietas, kur reikia dévéti kauke.
Pasirinkite kitg respiratoriaus modelj, kad baty uZtikrintas hermetiSkumas ant veido.
)Spejimas:
Labai mazai tikétina, kad sandarumo reikalavimai bus pasiekti, jei jisy barzdos plaukai i$lys pro veido sandarinima.
Palikite patalpas, jei:
- svaigsta galva arba jauciate skausma;
- sunku kvépuoti.
ISmeskite ir pakeiskite kauke jei:

ji trukdo jasy kvépavimui;
- ji iStepta krauju ar bet kuria kita infekcine medziaga.
Naudojimui sveikatos priezitiros jstaigoje iSmeskite kauke per Infekcinio pavojaus prieZidros veiklos atlieky granding.
Sis prietaisas skirtas tik vienkartiniam naudojimui (zr. 10 pav.). Naudoto prietaiso pakartotinis naudojimas kelia pavojy naudotojo arba
aplinkiniy Zmoniy uzterStumui dél prietaiso veikimo blogéjimo.
Naud: 0 apribojimai
Si kauké nesuteikia jokios apsaugos nuo dujy ar ddmy.
Si pusineé kauke nesuteikia jokio deguonies. Nenaudoti atmosferose, kuriose néra daugiau kaip 17% deguonies.
Nenaudoti sprogioje aplinkoje.
NPL: Naudojimo poveik\o limitas.

ija: Zr. 22 pav.
Sl kaukeé nerelkalauja jokios priezitros. Ji buvo sukurta vienai tgstinei darbo sesijai, t. y. maksimaliai 8 valandoms.
Bet koks nesilaikymas instrukcijy ir jspéjimy apie $io respiratoriaus naudojima visa laikotarpj gali sumazinti jo efektyvuma.
Sis prcduktas visiskai nepasalina ligy ar infekcijy uZsikrétimo pavojaus.
iavil : laikyti pagal ijas, kaip nurodyta 2r.7,8,9 pav.
Galiojimo laikas: produkto galiojimas baigiasi praéjus 5 metams nuo pagaminimo datos (Zr. 3 pav.). Galiojimo terminas nurodytas ant
pakuoteés ir kaukeés (zr. 4 pav.).
Sunaikinimas: pagal taisykles.
Pranesimas apie incidenta: apie bet kokj rimtg incidenta, kylantj dél produkto naudojimo, p
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NORSK

NO - Beskrivelse og indikasjoner:
Med hensyn til de normative indikasjonene av samsvar og vurdering som er beskrevet i tabell 1:

- FFP1, FFP2, FFP3, NR D engangsmasker er personlig verneutstyr (PPE) i kategori IIl (dedsfall eller irreversible
helseskader), som kan brukes av fagpersoner.

- FFP1, FFP2, FFP3 NR D engangsmasker er ogsa klasse | medisinske artikler (MD) som kan brukes av helsepersonell,
pasienter og sykehusbesgkende.
Farer mot hvilke disse PPE er ment & beskytte:

- Andedrettsvern (av maskebrukeren) mot aerosolisert (sprayet) eller luftbarene veesker eller faste partikler (tilstede i

(+1s6)

luften)

- Beskyttelse (av brukeren av masken) mot projeksjonene av smittsomme stoffer.
Produsenten avviser ethvert ansvar for skade som skyldes feilaktig bruk av dette produktet eller bruk som ikke er i samsvar med
felgende instruksjoner.
Bruksanvisning: se fig 13 —» 14 - 15 - 16 - 17 - 18 — 19 — 20 — 21
Denne masken kan kun brukes av personer som er oppleert til & bruke den.
Ta masken farst ut av emballasjen gyeblikkelig far bruk.
Fer du bruker den, ma du serge for at den er intakt og at elastiske strenger ogsa er intakte.
For & sikre at &ndedrettsmasken sitter godt fast pa ansiktet ditt, mé du foreta en fit-check (figur 21):
- Legg hendene over masken for & blokkere filtreringsoverflaten s& mye som mulig uten & flytte den.
- Pust inn skikkelig tungt; Hvis masken ikke faller litt sammen, er den ikke lufttett. Den ma justeres:

* Hvis luft strammer inn rundt nesen, ma du justere nesestangen (se figur 19).

* Hvis luft stremmer ut rundt masken, ma du forsiktig justere strengene pa baksiden.
Hvis masken ikke er tilfredsstillende tett, ma du ikke ga inn i omradet der det er ngdvendig & ha pa masken.
Velg en annen andedrettsmaske for & fa den. lufttettheten til ansiktet.
Advarsel:
Det er usannsynlig at tetthetskravene kan bli oppfylt hvis har fra skjegget ditt stikker ut under ansiktsforseglingen.
Forlat lokalet dersom:

- du foler deg svimmel eller faler smerte;

- det blir vanskelig & puste.
Kast og erstatt masken hvis:

- den er skadet;

- den ser ut til & hindre pusten din;

- det er besmittet av blod eller andre smittsomme stoffer.
Ved bruk pa en helseinstitusjon, kast masken i henhold til retningslinjene for smittefarlig avfall.
Denne artikkelen er kun til engangsbruk (se figur 10). Gjenbruk av en brukt artikkel genererer smittefare for brukeren eller
omgivelsene pa grunn av degradering av ytelsen til artikkelen.
Bruksbegrensninger:
Denne masken gir ingen beskyttelse mot gass eller rayk.
Denne halvmasken har ikke noe oksygentilfarsel. lkke bruk i atmosfeerer som ikke inneholder minst 17% oksygen.
Ikke bruk i en eksplosiv atmosfeere.
OEL: Yrkesmesswg eksponenngsgrense

asjon: Se figur 22.

Denne masken krever ingen vedlikehold. Den har blitt utformet for en enkel, kontinuerlig arbeidsekt, dvs. i maksimum 8 timer.
Eventuell manglende overholdelse av instruksjoner og advarsler om bruk av denne bx 1 for hele eksponeril
redusere effektiviteten.
Dette produktet eliminerer ikke helt risikoen for & f& sykdommer eller infeksjoner.
Oppbevaring: Opp i henhold til ar 1e som vist pa pakningen: se fig. 7, 8, 9.
Holdbarhet: Produktet gar ut pa dato 5 ar etter prodt (se figur 3). L 1 er angitt pa emballasjen og pa masken (se
figur 4).
Bdeleggelse: i henhold til forskrifter.
Informering om hendelse: AEnhver alvorllg hendelse som oppstar i forbindelse med bruken av produktet skal underrettes til
produsenten og den kc iden 1 hvor brukeren er etablert.
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YKPAIHCBKA
YKP - Onuc Ta iHcTpyKuii:

BisbMiTb 0 yBar HopMaTUBHI BKa3iBKM Ha CTaHAapTK, onucaHi B Tabnuui 1:
- FFP1, FFP2, FFP3, NR D oaHopa3oBi Macky - 3acobu iHausinyansHoro 3axucty (313) Il kaTeropii (He3aBopoTHa Lukoaa
370poB'to abo 3arnbens), siki MOXyTb BUKOPUCTOBYBATH haxiBLyi.
- FFP1, FFP2, FFP3 NR D oaHOpa30Bi Macku Takox BigHOCATLCS A0 Meanunux Bupo6ie (MB) knac |, siki MoxyTb
BMKOPUCTOBYBATUCH MEAVHHAMM MPALIBHIKAMY, NALiEHTaMV Ta BiABiAyBajYamm NikapeHs.
fani 313 npusHayeHi ans saxucry:
- 3aXUCTY OpraHiB UXaHHs (KOPUCTyBaya Mackw) Bif aepo30nbHUX (Ski po3nuntoloTbest) abo BiA PiAVH Ta TBEpAUX
YaCTUHOK, siki NePeHOCATLCS B NOBITPI (NPUCYTHI B NOBITPI);
- 3aX1CTy (KopucTyBaya macku) Big 36y
Bunpo6HUK He Hece BiAMOBIAANbHICTL 3a LWKOAY, 3anoAisiHYy B P! i
BUKOPUCTaHHA He Y BiANOBIAHOCTI 3 HACTYNHUMU IHCTPYKLIAMU.
IHCTpYKUii No 3acTocyBaHHto: AnB. Man. 13 — 14 - 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21
Liss Macka BuMarae NeBHOI NiAroToBKM Nepes BUKOPUCTaHHSM.
BuiimaiiTe Macky 3 ynakoBku Tinbki 6e3nocepeaHbo nepes BUKOPUCTaHHSIM.
MepLu HiX iT BUKOPUCTOBYBATY, NEPEKOHANTECS, LLIO Macka He NOLLKOPKEHA i LLIO BYLLIHI NeTNi TakoX Lini.
06 nepekoHaTHcs, Wo pecnipatopHa Macka WinkHo npunarae 4o 06nu4ys, Nnpumipsire i (Man. 21);
- Moknapaite pyk1 Ha Macky, Wo6 MakcumanbsHo 3abrnokyBaTti inbTpaLiiiHy NOBEPXHIO, He NepeMmiLLayM ii.
- BAUXHITH AyXe CUIbHO; SIKILO Macka He WWifbHO Npunsirae, BoHa He repmeTta. i noTpibHo HanawTysaTy:
* SIKLLO NOBITPS HE HAAXOAWTD, BiAPEryionTe rHy4KIUiA HoCoBUIA thikcaTop (ave. man. 19).
* SIKLLIO MOBITPSi BUXOAWUTb HABKOMO Macku, akypaTHO BiperyrnioiTe ByLLHi neTni.
SIKWO Macka He WinbHO Npunsrae A0 06MNYYS, He 3HaXOAbTECH B CEPEAOBHLLi, A€ NOTPIGHO HOCUTI Macky.
BubepiTb iHWY Moaens pecnipaTopHoi Macku, Wo6 oTpUMaTh HeoBXiAHY LLINbHICTL.
3acTepexeHHs:
ManoiMoBipHO, LLI0 BUMOTM A0 repMeTUHHOCTI ByayTb BUKOHaHI, AKLIO BONOCCA Balwoi Gopoau GyayTb CTUpYaTH 3-Mig Macku.
3anuLiTb NPUMILLIEHHS!, SKLLO:
- BY BiA4YyBaeTe 3anamopoyeHHst abo skui-Hebyab Ginb;
- BaM BaXKO AuXaTu.
YTuniayiTe i 3aMiHiTb Macky, siKLLO BOHa:
- NOWKOMPKeHa;
- 3aBaXae BaLIOMY [INXaHHIO;
- 3abpyaHeHa KpoB'lo aBo LLKIANMBOIO PEHOBUHOH.
Mpu BUKOPUCTaHHI Y MeWNYHiln yCTaHOBI yTURi3yiiTe Macky 3a Jonomoroto cuctemu Infectious Hazard Care Activity Waste.
Liei B1pi6 np! 7 Tinbkn Ans ] HHS (auB. Man. 10). MoBTOpHe BUKOPUCTAHHSA Mackn CTBOPIOE PU3NK
3apaeHHsi KOpUCTyBaYa aBo OTOUYIOHMX TMioAei BHACMIAOK NOMPLUEHHS XapaKTepUCTUK BUPOGY.
O6MexeHHs BUKOPUCTaHHA:
Macka He 3abeaneuye 3axucT Bia rasis a6o BunapoBysaHb.
Lis HaniBmacka He riocTauae KinceH. He EMchvlcroByﬁTe ii B cepeioBULL, sike He MICTUTb NPUHaAMHI 17% KUCHEO.
He 1e4HOMY
OEL: Occupational Exposure Limit (MpaHnyHe 3HaveHHs Brnuay).
MakcumanbHa Mexa BnnuBy: ave. Man. 22.
Lis macka He noTpebye Gyab-sKoro obenyroByBaHHs. BoHa po3pobneHa ans oaHoro 6eanepepBHOro poGoyoro ceaHcy, MakcuMym NpoTsroM
8 roauH..
Bynb-sike HEAOTPUMAHHS! IHCTPYKLIiA | NoNepekeHb MPO BUKOPUCTAHHS LIIET Macku ANsi 3aXMCTY OpraHiB AUXaHHs NPOTSIroM BCLOTO Nepioay
BNAMBY MOXeE 3HU3UTU 1T ePEKTUBHICTb.
Macka He MOBHICTIO YCyBa€ pU3nK 3apaxeHHst xeopoGaMm abo iHdekuismu.
36epiraHHs: 36epiraty Bi j A0 Ha ynakosuj. Aus. Man. 7, 8, 9
Tepmin npupaTHocTi: TepMiH NpuAaTHOCTI BUPOBY 3akiHYyeTLCA NPOTsirom 5 pokis nicns AaTti BurotoBneHHs (ave. Man. 3) lata
3aKiH4eHHs TepMiHy BKa3yeTbCs Ik Ha ynakoBLy, Tak i Ha macui (ave. Man. 4).
YTunisauis: 3rigHo 3 npasunamu.
MoBiaomneHHA npo IHUMAEHT: Npo Gyab-sIkMiA CEPUO3HMIA IHLMAEHT, L0 BUHUKAE Y 3B'A3KY 3 BUKOPUCTaHHSIM BUPOGY,
HEOGXIAHO NOBIAOMMTM BUPOGHMKY | KOMNETEHTHOMY AepXaBHOMY OpraHy Y MiCLLi NPOXMBAHHS KOpUCTyBaYa.
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PYCCKUM

PYC - Onucanue n MHCTpyKuum:
MpumuTE BO BHUMAHME HOPMATUBHbIE Ha cooT 1 OLEHKY, Of B Tabnuue 1:

- FFP1, FFP2, FFP3, NR D oaHopa3oBble macku kateropuu Il — nHavBuayansHble cpeactsa sawwmtsl (MC3) (cMepTb
MM HeoBPaTUMBIN YiLIEP6 30POBLIO), KOTOPLIE MOTYT BbITk UCMOMNE30BAHBI CTIELMANCTAMM OTPACIA.

- FFP1, FFP2, FFP3 NR D oaHopa3oBble Macku kateropuu | — meavumtckue uanenus (MU), koTopble MOryT GbiTb
VCrONb30BaHBI MEANLMHCKIMM PAGOTHAKAMM, NALVEHTAMI 1 NOCETUTENSIMUA GONbHILL.
Pucku, oT koTopbix UC3 MOXeT Bac 3auTUTL:

- 3aWUTA OPraHoB AbiXaHusi (NOIb30BATENs MACKM) OT a9PO30IIbHBIX (PACMLINEHHBIX) UM MEPEHOCUMBIX B BO3AYXE
KWKOCTEI UK TBEP/bIX HACTUL, (MPUCYTCTBYIOLLMX B BO3AYXE);

- 3awWuTa (nonb3oBaTens Macku1) oT Bo3byauTenen MHEKLMOHHbIX 3aGoneBaHnit.
MpoussoauTens He HeceT ol Tb 32 Bpe/l, NP " B pe3yribTaTe HenpaBumbHOTO UCTIOMNB30BAHNS! STOTO NPOAYKTA UM
€r0 MCMONb30BAHIS HE B COOTBETCTBMM CO CIEAYIOLUMMM MHCTPYKUNAMM.
WHCTpYKUMM NO npuMeHeHuto: cm. puc. 13 —» 14 — 15— 16 —» 17 — 18 - 19 — 20 — 21
31a macka TpeByeT onpe/eneHHOI NOATOTOBKY NEPE/ UCTIONb30BAHUEM.
BbIHUMaliTe Macky 13 yrakoBKi TOMbKO HENOCPEACTBEHHO Nepe/ MCMOmnb3oBaHNeM.
Mpexze Yem ee MCNomnb30BaTh, YGEINTECH, YTO MAacKa He NOBPEX/IEHA U HTO BMACTUYHBIE HUTM TaKe Lierbl.
Yro6b1 y6eauTies, 4o Macka NIoTHO Npuneraer K nuuy, NpuMepkTe ee (puc. 21):
- MonoxuTe pyKi Ha MacKy, 4ToGbl MaKCMAarbHO 3aGrI0KMPOBaTL (UNLTPALIMOHHYIO MOBEPXHOCTb, HE NepemeLast ee.
- BaoxHuTe oveHb ry6oko. ECriv Macka npuneraet HENmoTHO, OHa He repMeTuyHa. Ee HyXHO HacTpouTh:

* ecnu BO3yx He NocTynaeT K Hocy, OTperynupyiTe nnaHky Ans Hoca (cM. puc. 19);

* eCIv BO3JYX BBIXOAMT BOKPYT MACKM, akKypaTHO OTPErynupyiiTe 3aTsbkKu.
ECnu He AOCTUrHyTa yAO0BNETBOPUTENbHASA NIIOTHOCTb, HE BXOAUTE B Cpey, rae TpeGyeTca HOCUTL Macky.
BeiGepuTe Apyryio MOAenb PECTPaTopHOI MaCKi, YTOBLI MOMy4MTs HEOGXOANMYIO BO3YXOHENPOHNLIAEMOCTb.
Mpeaynpexpaenve:
MarnoBeposiTHO, 4TO TPeBGOBaHMSA K repMETUUHOCTY GyayT BLINOMHEHDI, CIIN BOMOCH! Baluei Gopoasl GyayT TopyaTb U3-Noa TOPLEBOro
YNNoTHUTENSI.
TMokuHbTe NomeLyeHue, ecnn:

- Bbl YyBCTBYETE rOIOBOKPY)KEHIUE UMK KakyIo-Go Gortb;

- BaM TSXENO AbIlaTb.
YTUnuaupyiTte 1 3ameHnTe Macky, ecnm oHa:

- noBpexaeHa;

- MeluaeT Ballemy AblxaHuio;

- MCMlayKaHa KPOBbIO UMM OTPABMAIOLIMM BELIECTBOM.
[ina ucno. B yup! YTUNU3NPYiiTe Macky ¢ NomolLbio cuctemsl Infectious Hazard Care Activity Waste.
3T0 YCTPOWCTBO NpeHa3Ha4eHO TOMbKO AMsi OfAHOPa30BOro UCMonb3oBaHus (cM. puc. 10). MoBTOpHOE MCNoNb3oBaHNe OTPaGOTaHHOTO
YCTPOVCTBA CO3/1AET PUCK 3APAXKEHNSI NONb30BATENS UMY OKPYXKAIOLLMX MO BCNE/ACTBUE YXY/AWEHUS XapaKTePUCTUK YCTPOUCTBA.
OrpaHu4eHus ncnonb3oBaHus:
Macka He 0BecneunBaeT 3alUuTy OT ra3os Ui UCTIAPEHNIA.
Ora nonymacka He cHabxaeT KUCTIOPOIOM. He ncnonbayiiTe ee B cpe/ie, KOTopas He COREPXUT Mo KpaliHel Mepe 17% kucrnopoaa.
He ucnonb3yitte BO B3pbIBOONACHON cpefe.
OEL: Occupational Exposure Limit (MpeaenstHoe 3HaueHue BoapeiicTaus).

“ npegen WCTBMA: CM. pUc. 22.
Ota macka He TpebyeT kakoro-nubo obenyxwveanns. OHa paspaboTaHa [nsi OHOro HenpepbiBHOTO paboyero ceaHca, T. €. MoXeT
VCMOMNb30BATLCH MAKCUMyM 8 4acos.
TNioGoe HecoGrioaeHMe MHCTPYKLWIA M NPEYNPEXAEHMI 06 MCTIONb30BAHUN ATOM MaCcKiA [17151 3alLTLI OPraHOB AbiXaHMS Ha MPOTSKEHUU BCEro
nepuoia BO3/IECTBIST MOXET CHU3UTb €€ B((HEKTUBHOCTb.
3TOT NPOAYKT He NOMHOCTbLIO YCTPaHSIET PUCK 3apaeHmst GONE3HSIMU Nk UHAEKLMAMM.
XpaHeHue: XpaHuTb B COOTBETCTBIM C PEKOMEHAAUMSIMA, YKA3aHHBIMM Ha yNakoBke: cM. puc. 7, 8, 9.

institucijos nariui, kurioje yra vartotojas.

LATVIJAS

LV - Apraksts un indikacija:
Nemot véra 1. tabula aprakstitos normativos atbilstibas un novértéSanas noradijumus:

- FFP1, FFP2, FFP3, NR D vienreizlietojamas maskas ietilpst individualo aizsardzibas lidzeklu (IAL) Il kategorija
(nave vai neatgriezenisks kait&jums veselibai), kuras var lietot nozaru profesionali.

- FFP1, FFP2, FFP3 NR D vienreizlietojamas maskas ir ar | klases mediciniskas ierices (M), kuras var lietot veselibas
apripes specialisti, pacienti un slimnicu apmekl&taji.
Riski, no kuriem pasarga Sie IAL:
- Elpo8anas aizsardziba (maskas lietotaja) pret aerosolizétiem (izsmidzinatiem) vai gaisa esosiem $kidrumiem vai
(gaisa esosam).
- Aizsardziba (maskas lietotaja) pret saskari ar infekciju izraisitajiem.
Razotajs nenes atbildibu par zaud&jumiem, kas radusies $T produkta nepareizas lietoSanas rezultata, vai lietojot to neatbilstosi Siem
noradijumiem.
LietoSanas noradijumi: skat. 13. — 14. — 15. — 16. — 17. — 18. — 19. — 20. — 21. att.
So masku drikst izmantot tikai personas, kas ir apmacitas to lietot.
Iznemiet masku no iesainojuma tikai Tsi pirms tas lietoSanas.
Pirms lietosanas parliecinieties, ka gan pati maska, gan tas elastigas saites ir neskartas.
Lai nodrosinatu, ka elpo$anas maska ciesi piequl jlisu sejai, parbaudiet, ka ta ir uzlikta (21. att.):
- Novietojiet rokas pari maskai 3, lai, to neizkustinot, noblokétu tas filtracijas virsmu, cik vien tas iespé&jams.
- Veiciet |oti spécigu ieelpu; ja maska nedaudz nesaplok, ta nav hermétiska. To nepiecieSams pieregulét:

* ja gaiss plast gar jisu degunu, piereguléjiet deguna stiepli (19. att.);

* ja gaiss izplUst gar maskas malam, uzmanigi piereguléjiet aizmuguréjas siksninas.

Gadijuma, ja iegitais &t Tmenis nav apmierinoss, neejiet zonas, kuras nepiecieSams valkat masku.
Lai panaktu hermétisku piegul$anu sejai, izvélieties citu elpo$anas maskas modeli.

cietam dalinam

h & ima prasibas, nav apmierinatas, ja gar sejai pieguloo izolaciju ir izspraukusies bardas matini.

[
Pametiet telpas,

- jatat reiboni vai jebkadas sapes;
- jums klGst grati elpot.
Atbrivojieties no maskas un aizstjiet to ar citu, ja:
- ta ir bojata;
- jums $kiet, ka ta traucé jums elpot;
- to skarusas asinis vai jebkada cita infekcioza viela.
Lietojot to veselibas apriipes iestadé, izniciniet masku atbilstosi potenciali infekciozu veselibas apripes atkritumu utilizacijas
noteikumiem.
Siierice ir paredzéta tikai vienreizéjai lietosanai (skat. 10. att.). Lietojot ierici atkartoti, ierices funkcijas degradacijas deél rodas tas
valkataja vai apkartéjo cilveku saindésanas/inficésanas riski.
Lieto$anas ierobe: mi:
ST maska nenodroina aizsardzibu pret gazém vai izgarojumu tvaikiem.
Si maska nenodrosina skabekla apgadi. Nelietot atmosféras, kuras nesatur vismaz 17% skabekla.
Nelietot eksploziva atmosféra.
AER: Arodekspozicijas robezvértiba.

p acija: skat. 22. att.
Sai maskai nav nepiecie$ama apkope. Ta ir izstradata darbam viena nepartraukta perioda, t.i., ne ilgak par 8 stundam.

Ja netiek ievéroti noradijumi un bridinajumi saistiba ar §Ts elposanas maskas lietoSanu visa ekspozicijas perioda, tas efektivitate var bat
samazinata.

Sis produkts nespgj pilnTba izslégt saslimsanas vai inficésanas riskus.

Uzglabasana: glabat atbilstosi uz iepakojuma noraditajam rekomendacijam: skat. 7., 8., 9. att.

Produkta glabasanas termins: produkts ir derigs 5 gadus no razo$anas datuma (skat. 3. att.). Deriguma termin$ ir noradits uz
iepakojuma un uz maskas (skat. 4. att.).

Iznicinasana: atbilstosi noteikumiem.

Zino$ana par negadijumiem: par jebkuru nopietnu negadijumu, kas radies saistiba ar produkta lietoSanu, japazino razotajam un
kompetentajai tas dalibvalsts iestadei, kura lietotajs ir registréts.

ROMANA
RO - Descriere si indicatii:

Luand in considerare actele normative de conformitate si de evaluare descrise in Tabelul 1:
- Mastile de unica folosinta FFP1, FFP2, FFP3, NR D sunt echipamente personale de protectie (EPP) categoria IIl
(moarte sau deteriorare ireversibila a sanatétii), care pot fi utilizate de profesionistii din industrie.
- Mastile de unica folosintda FFP1, FFP2, FFP3 NR D sunt, de asemenea, dispozitive medicale (MD) clasa I, care pot fi
utilizate de profesionistii din domeniul sénétatii, de pacienti si de persoanele care viziteaza spitalele.
Aceste EPP sunt concepute pentru a proteja impotriva urméatoarelor riscuri:
- Protectie respiratorie (a utilizatorului mastii) impotriva particulelor lichide sau solide (prezente in aer) aerosolizate
(pulverizate) sau din aer.
- Protectie (a utilizatorului mastii) impotriva raspandirii agentilor infectiosi.
Producatorul nu fsi asuma nicio responsabilitate pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzatoare sau nerespectarea
urmatoarelor instructiuni la utilizarea acestui produs.
Instructiuni de utilizare: vezi Fig. 13 — 14 — 15 - 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21
Aceasta masca poate fi utilizata doar de catre persoanele care sunt instruite sa o utilizeze.
Scoateti masca din ambalaj doar inainte de utilizarea sa imediata.
Tnainte de utilizare, asigurati-va c& masca si benzile elastice nu prezinta deteriorri.
Pentru a v asigura cé masca respiratorie se fixeaza strans la nivelul fetei, verificati dacé se potriveste (Fig.
- Plasati mainile pe masca pentru a fixa suprafata de filtrare cat mai bine posibil, fara a o migca.
- Respirati adanc; daca masca nu se aplatizeaza usor, atunci nu este etansa. Aceasta trebuie ajustata:
* daca simtiti un flux de aer in jurul nasului, reajustati masca la nivelul nasului (vezi Fig. 19).
* daca simtiti un flux de aer in jurul mastii, ajustati cu atentie benzile elastice la spate.
Tn cazul in care masca nu este fixata etans, intr-un mod satisfacator, nu intratj in zonele in care purtarea méstii este obligatorie.
Alegeti un alt model de masca respiratorie, pentru a obtine etanseitatea necesara la nivelul fetei.
Avertizare:
Este putin probabil ca cerintele de etanseitate s fie indeplinite daca firele de par din barba ies prin suprafata de protectie a mastii.
Parasiti zona daca:
- simtiti ameteald sau durere;
- aveti dificultati de respiratie.
Aruncati sau inlocuiti masca daca:
- este deteriorat;
- pare sa va impiedice respiratia;
- este patata de sange sau de orice alta substanta infectioasa.
Pentru utilizarea intr-o institutie medicald, aruncati masca conform normelor de Colectare a Deseurilor Periculoase Rezultate din
Activitati Medicale.
Acest dlspozmv poate fi utilizat o singura data (vezi Fig. 10). Reutilizarea unui dispozitiv deja utilizat genereaza riscuri de
contat rtatorului sau o persoanelor din jur din cauza degradarii performantei dispozitivului.
Restri are:
Aceasta masca nu ofera protectie impotriva gazelor sau fumului.
Aceasta jumatate de masca nu ofera oxigen. Nu utilizati in zone cu atmosfera care nu contine cel putin 17% oxigen.
Nu utilizati in atmosfera explosiva.
LEP: Limita de Expunere Profesionala.
Ci atie maxima de exp! : Vezi Fig. 22.
Aceasta masca nu necesita intretinere. Masca a fost conceputa pentru o singura sesiune continua de lucru, i.e. pentru maximum 8 ore.
Nerespectarea instructiunilor si avertismentelor cu privire la utilizarea acestei masti respiratorii de protectie pentru intreaga perioada de
expunere ii poate reduce eficienta.
Acest produs nu elimina complet riscul de contaminare cu boli si infectji.
Depozitare: Depozitati conform recomandérilor afisate pe pachet: vezi Fig. 7, 8, 9.
Termenul de valabilitate a produsului: TProdusul expira dupa 5 ani de la data fabricatiei (vezi Fig. 3). Data expirarii este indicatd pe
pachet si pe masca (see Fig. 4).
Distrugere: conform reglementarilor.
Notificarea incidentelor: Orice incident grav rezultat in urma utilizarii produsului va fi anuntat producétorului si autoritatilor
competente ale Statului Membru in care utilizatorul este stabilit.

chK T npoaykra: CpOK roAHOCTU NpoaykTa — 5 neTt ¢ aaTbl M3roToBNEHUs (CM. puc. 3) ﬂaTa UCTEeYeHUs CpoKa yKasblBaeTcs
KaK Ha ynakoBke, Tak 1 Ha macke (CM. puc. 4).
yTVIﬂVICIaI.IMﬁ: cornacHo npasunam.

y o6 Te: JlioGoit cepl A UHUMAEHT, i B CBSI3W C MCMOMNb30BaHNEM NPOAYKTa, AOMKeH BbiTh
COOﬁLLleH W3roToBUTESO U KOMNETEHTHOMY OpraHy ro p , B KOTOPOM T nons3osaTtenb.
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